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1  पररचय
यह लिर्देश हैंिबुक उपयोगकता्म के प्रत्येक चेंबर को संबोलधत करती ह ै(लजसे उत्पार भी कहा जाता ह)ै। चेंबर
का सुरलक्षत रूप से उपयोग करिे के ललए, पहले इस हैंिबुक को पूरा पढ़ें और समझें। यकर आप ककसी लवषय के
बारे में रलुवधा में हैं, तो अपिे पय्मवेक्षक से पूछें या Rohde & Schwarz ग्राहक सहायता से संपक्म  करें।

लिर्देश पुलस्तका चैम्बर को इसके संपूण्म जीविचक्र के रौराि सुरलक्षत रूप से और कुशलता से उपयोग करिे में
आपकी सहायता करती ह;ै इंस्टालेशि, ऑपरेशि, रिरिाव और अक्षम करिा। यकर आप जीविकाल के केवल
एक भाग में शालमल हैं, तो उस लवषय से सम्बंलधत अध्याय पर ध्याि रें। लेककि हमेशा शुरू करिे से पहले
अध्याय 2, "सुरक्षा", पृष्ठ पर 10 में वण्मि ककए गए सुरक्षा पहलुओं की व्यापक जािकारी प्रा्ति करें।

अध्याय के शीष्मक जीविकाल के चरण और वलण्मत ककए गए काय्तों की स्पष्ट जािकारी रतेे हैं। उराहरण के
ललए, यकर आप एक ऑपरेटर हैं, तो आपके ललए लिधा्मररत अलधकांश गलतलवलधयों का वण्मि अध्याय 7,
"ऑपरेशि", पृष्ठ पर 36 में ककया गया ह।ै यकर टास्क को कुछ लवलशष्ट भूलमकाओं तक सीलमत रिा जाता ह,ै
तो इि भूलमकाओं का उ्डलेि उस अध्याय की शुरुआत में ककया गया ह ैजो टास्क का वण्मि करता ह।ै भूलमकाएँ
की व्याख्या शब्रावली में की गई ह।ै

संलक्ष्ति रूप और अक्सर उपयोग ककए जािे वाले शब्रों की व्याख्या इस हैंिबुक के अंत में शब्रावली में की गई
ह।ै

1.1  लियामक जािकारी

लिम्नलललित लेबल और संबंलधत प्रमाणप्रि कािूिी लियमों के अिुरूप होिे की पुलष्ट करते हैं।

1.1.1  CE की घोषणा

'यूरोपीय संघ की पररषर के लिर्देश' द्वारा लागू प्रावधािों के अिुपालि को प्रमालणत करता ह।ै अंग्रेजी में CE
की घोषणा की एक प्रलत इस पुलस्तका के छपे संस्करण की शुरुआत में लवषय-वस्तुओं की ताललका के बार ह।ै

1.1.2  कोररया प्रमाणि वग्म ए

이 기기는 업무용(A급) 전자파 적합기기로서 판매자 또는 사용자는 이 점을 주의하시기
바라며, 가정외의 지역에서 사용하는 것을 목적으로 합니다.

1.1.3  चीिी RoHS प्रमाण

ितरिाक पराि्तों (RoHS) के प्रलतबंध पर चीिी सरकार द्वारा लागू लवलियमि के अिुपालि को प्रमालणत
करता ह।ै

लियामक जािकारी
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चेम्बर पया्मवरण की रलृष्ट से अिुकूल सामग्री से बिा ह।ै इसमे ऐसे कोई पराि्म िहीं हैं जो कािूिि प्रलतबंलधत
या लिलषद्ध हैं।

1.2  रस्तावेज़ अवलोकि

यह भाग R&S CMQ500 उपयोगकता्म प्रलेिि का एक अवलोकि प्रराि करता ह।ै जब तक अन्यिा लिकर्मष्ट
िहीं ककया जाता, आप लिम्नलललित साइट के R&S CMQ500 उत्पार पृष्ठ पर रस्तावेज़ रिेते हैं:

www.rohde-schwarz.com/product/cmq500

1.2.1  लिर्देश हैंिबुक

इस पुलस्तका में चैम्बर के सभी संचालि तरीकों और काय्तों का लववरण ह।ै यह ररमोट कं्रिोल का पररचय,
ररमोट कं्रिोल के कमांड्स का पूरा लववरण, रिरिाव, इंटरफे़स और ्रिुरट संरशेों की जािकारी भी प्रराि
करती ह।ै

हैंिबुक चैंबर के स्वीकृत हाि्मवेयर के ररकॉलन्फ़गरेशि के ललए आवश्यक लवशेष गलतलवलधयों का वण्मि िहीं
करती ह,ै जो कॉलन्फ़गरेशि लियमावली में वलण्मत हैं। केवल एक लवशेषज्ञ उपयोगकता्म लजसिे कॉलन्फ़गरेशि
लियमावली को पढ़ और समझ ललया ह ैउसे ही ररकॉलन्फ़गरेशन्स करिे की अिुमलत ह।ै अन्य उपयोगकता्म
केवल लिर्देश हैंिबुक में वलण्मत काय्तों को ही कर सकते हैं।

इस हैंिबुक की एक लप्रंट की हुई प्रलत लिलीवरी में शालमल ह ैऔर यहाँ उपलब्ध ह:ै

www.rohde-schwarz.com/manual/cmq500

1.2.2  कॉलन्फ़गरेशि लियमावली

चैम्बर के सभी अिुमत हाि्मवेयर ररकॉलन्फ़गरेशन्स और समायोजिों का वण्मि करता ह।ै

य ेगलतलवलधयाँ एक ऐसे लवशेषज्ञ उपयोगकता्म की भूलमका तक ही सीलमत हैं, लजसिे कॉलन्फ़गरेशि लियमावली
को पढ़ा और समझा ह ैऔर लजसके पास चेम्बर के ररकॉलन्फ़गरेशि के ललए आवश्यक सभी कौशल हैं।

कॉलन्फ़गरेशि मैिुअल पंजीकृत उपयोगकता्मओं के ललए वैल्विक Rohde & Schwarz सूचिा प्रणाली
(GLORIS) पर उपलब्ध ह:ै

gloris.rohde-schwarz.com > सहायता और सेवाए ँ> लबक्री वेब > परीक्षण और माप > वायरलेस संचार
> CMQ > मैिुअ्डस

1.2.3  िटेा शीट्स और ब्रोशस्म

िटेा शीट में चेम्बर के तकिीकी लिर्देश उल्डललित हैं। इसमें वैकल्डपक एक्सेसरीज़ और उिके ऑि्मर िंबस्म भी
सूचीबद्ध हैं।

िटेा शीट वैल्विक Rohde & Schwarz सूचिा प्रणाली (GLORIS) पर पंजीकृत उपयोगकता्मओं के ललए
उपलब्ध ह:ै

gloris.rohde-schwarz.com > सहायता और सेवाएँ > लबक्री वेब > परीक्षण और माप > वायरलेस संचार
> CMQ > प्रचारक सामग्री > लवलिर्देश

रस्तावेज़ अवलोकि

https://www.rohde-schwarz.com/product/cmq500
https://www.rohde-schwarz.com/manual/cmq500
https://gloris.rohde-schwarz.com/irj/portal?NavigationTarget=navurl://adeb78d87042200eb801fed325f786da
https://gloris.rohde-schwarz.com/irj/portal?NavigationTarget=navurl://adeb78d87042200eb801fed325f786da
https://gloris.rohde-schwarz.com/irj/portal?NavigationTarget=navurl://adeb78d87042200eb801fed325f786da
https://gloris.rohde-schwarz.com/irj/portal?NavigationTarget=navurl://adeb78d87042200eb801fed325f786da
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ब्रोशर में चैम्बर का लववरण प्रराि ककया गया ह ैऔर िास लवशेषताओं से संबंलधत ह।ै www.rohde-
schwarz.com/brochure-datasheet/cmq500 रिेें

1.2.4  ओपि सोस्म एकिॉलेजमेंट (OSA)

ओपि सोस्म एकिॉलेजमेंट उपयोग ककए गए ओपि-सोस्म सॉफ़्टवेयर का शब्र प्रलत शब्र लाइसेंस पाठ प्रराि
करती ह।ै

www.rohde-schwarz.com/software/cmq500 रिेें

1.3  कन्वेंशन्स

R&S CMQ500 को "चेंबर" या "उत्पार" के रूप में भी जािा जाता ह।ै

इस हैंिबुक में हर जगह लिम्नलललित टेक्स्ट लचह्िों का उपयोग ककया गया ह:ै

कन्वेंशन्स लववरण

[Keys] किेक्टर, कंुलजयों और घुंलियों के िाम वग्म ब्रैकेट में बंर हैं।

Filenames, commands,
program code

फ़ाइलों के िाम, कमांड्स, कोलिगं के िमूिे और स्क्रीि आउटपुट का अंतर उिके फ़ॉन्ट द्वारा
पहचािा जाता ह।ै

ललंक्स आपके द्वारा लक्लक ककए जा सकिे वाले ललंक िीले फ़ॉन्ट में प्ररलश्मत ककए गए हैं।

बो्डि या इटैललक हाइलाइट ककया गया टेक्स्ट बो्डि या इटैललक फ़ॉन्ट में करिाया गया ह।ै

"कोट" उद्धधत टेक्स्ट या शब्रों को उद्धरण लचह्िों में करिाया गया ह।ै

रटप
सुझावों को इस उराहरण के अिुसार लचलह्ित ककया गया हैं और उपयोगी संकेत या वैकल्डपक समाधाि प्रराि
करते हैं।

िोट
रटप्पलणयों को इस उराहरण के अिुसार लचलह्ित ककया गया ह ैऔर महत्वपूण्म अलतररक्त जािकारी को इंलगत
करती हैं।

कन्वेंशन्स

https://www.rohde-schwarz.com/brochure-datasheet/cmq500
https://www.rohde-schwarz.com/brochure-datasheet/cmq500
https://www.rohde-schwarz.com/software/cmq500
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2  सुरक्षा
Rohde & Schwarz कंपलियों के समूह के उत्पार उच्चतम तकिीकी मािकों के अिुसार बिाए जाते हैं। इस
हैंटबुक में प्रराि ककए गए लिर्देशों का पालि करें। उत्पार रस्तावेज़ को सामिे रिें और रसूरे उपयोगकता्मओं
को इसकी पेशकश करें.

चेम्बर का उपयोग केवल उसके लियत उपयोग के ललए और उसकी प्ररश्मि क्षमताओं के अिुरूप ही करें, जैसा
कक अध्याय 2.1, "अपेलक्षत उपयोग", पृष्ठ पर 10 में और िटेा शीट में वण्मि ककया गया ह।ै चेंबर को केवल
उत्पार के रस्तावेज़ों के वण्मि के अिुसार ही ररकॉलन्फ़गर या समायोलजत करें। अन्य संशोधिों या पररवध्मिों से
सुरक्षा प्रभालवत हो सकती ह ैऔर इसकी अिुमलत िहीं ह।ै

सुरक्षा कारणों से, केवल प्रलशलक्षत कलम्मयों को ही चेम्बर के संचालि की अिुमलत ह।ै प्रलशलक्षत कम्मचारी सुरक्षा
उपायों से पररलचत होते हैं और उन्हें जािकारी होती ह ैकक सौंपे गए काय्तों को करते समय संभालवत ितरिाक
लस्िलतयों से कैसे बचा जाए।

यकर चेंबर का कोई भाग क्षलतग्रस्त या टूटा हुआ ह,ै तो चेंबर का उपयोग बंर कर रें। केवल
Rohde & Schwarz द्वारा अलधकृत सलव्मस कम्मचाररयों को ही चेंबर की मरम्मत करिे की अिुमलत ह।ै
www.customersupport.rohde-schwarz.com पर Rohde & Schwarz ग्राहक सहायता से संपक्म
करें।

● अपेलक्षत उपयोग........................................................................................................... 10
● अवलशष्ट जोलिम........................................................................................................... 10
● संभालवत रूप से ितरिाक लस्िलतयाँ.................................................................................. 11
● इस हैंिबुक में करए चेताविी संरशे.....................................................................................13
● चेंबर के लेब्डस.............................................................................................................14

2.1  अपेलक्षत उपयोग

चैम्बर औद्योलगक, प्रशासलिक और प्रयोगशाला के वातावरणों में इलेक््रिॉलिक उपकरणों और लिवाइसों के
लवककरण परीक्षण के ललए लियत ह,ै अध्याय 6.1, "संचालि साइट चुििा", पृष्ठ पर 24 रिेें। चेम्बर का
उपयोग केवल उसके लियत प्रयोजि के ललए करें, जैसा कक इस हैंिबुक में वण्मि ककया गया ह।ै िटेा शीट में
बताई गई पररचालि लस्िलतयों और प्ररश्मि सीमाओं का अवलोकि करें। यकर आप उलचत उपयोग के बारे में
अलिल्चित हैं, तो Rohde & Schwarz ग्राहक सहायता के साि संपक्म  करें।

2.2  अवलशष्ट जोलिम

अंतलि्मलहत सुरलक्षत लिज़ाइि उपायों, अपिाए गए सुरक्षा और पूरक सुरक्षात्मक उपायों के बावजूर,
लिम्नलललित तथ्यों के कारण अवलशष्ट जोलिम बिे रहते हैं।

चेंबर भारी है

सहायक सामग्री और एंटीिा केज के लबिा चैम्बर का भार लगभग 60  ककग्रा होता ह।ै कुल लमलाकर, चैम्बर
का भार लगभग 70 ककग्रा तक हो सकता ह।ै यकर चैम्बर ककसी व्यलक्त पर लगर जाता ह,ै तो इससे व्यलक्त को
गंभीर चोटें लग सकती हैं, यहां तक कक मौत भी हो सकती ह।ै

अवलशष्ट जोलिम

http://www.customersupport.rohde-schwarz.com
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चेंबर का ररवाजा भारी है

जब आप इसे िोलते हैं, तो गुरुत्वाकष्मण का कें द्र ररवाजे के साि लहलता ह।ै यकर चैम्बर लगरता ह,ै तो इससे
गंभीर चोटें लग सकती हैं, यहां तक कक मृत्यु भी हो सकती ह।ै

गलतमाि ररवाजा

यह केवल वायुचाललत या इलेलक््रिक रूप से संचाललत ररवाजे वाले चैम्बर पर लागू होता ह।ै

जब आप ररवाजा बंर करिा शुरू करते हैं, तो ररवाजा कम बल के साि बंर होिे लगता ह।ै एक लब्डट-इि
सॉफ़्ट-क्लोज़ मैकेलिज्म ररवाजे को तब तक पूरे बल के साि बंर होिे से रोकता ह,ै जब तक कक उसमें एक
उंगली िालिे के ललए काफी बड़ा फासला होता ह,ै अलधकतम 8 लममी। लेककि यकर यह सुरक्षा मैकेलिज्म
लवफल हो जाता ह ैऔर ररवाजा ररवाजे और ररवाजे के फे्रम के बीच एक उंगली के साि पूरे बल से बंर हो
जाता ह ैऔर उंगली कुचली जाती ह।ै यहां तक कक अंग का िुकसाि भी संभव होता ह।ै

सुरक्षा तं्रि का अध्याय 3.2, "स्वचाललत आपातकालीि लिल्कक्रयकरण", पृष्ठ पर 15 में लवस्तार से वण्मि
ककया गया ह।ै

इलेलक््रिक प्रवाह युक्त

जोलिमों, इंस्टॉलेशि के ललए आवश्यकताओं और सुरक्षा उपायों का वण्मि "लबजली की लाइि से किेक्ट
करिा" पृष्ठ पर 12 में ककया गया ह।ै

वायुचाललत तरीके से संचाललत ररवाजा

केवल वायुचाललत तरीके से संचाललत ररवाजे वाले चैम्बर पर लागू होता ह।ै

6 बार के रबाव पर वायुचाललत प्रणाली के ललए संपीलड़त हवा की सप्लाई करें। यकर रबाव 7 बार की सीमा
से अलधक हो जाता ह,ै तो चैम्बर अलिकर्मष्ट पररलस्िलतयों में काम करता ह।ै जब > 7 बार पर ररवाजे को
चलाया जाता ह,ै तो अलियंल्रित पररलस्िलतयां हो सकती हैं, लजससे उंगली कुचलिे जैसी चोटें लग सकती हैं।
अध्याय 6.4, "संपीलित हवा को जोड़िा", पृष्ठ पर 28 रिेें।

2.3  संभालवत रूप से ितरिाक लस्िलतयाँ

लिम्नलललित गलतलवलधयों के रौराि संभालवत रूप से ितरिाक लस्िलतयाँ उत्पन्न हो सकती हैं।

्रिांसपोट्म

आपके स्िािीय लियमों और लवलियमों का अिुपालि करिे वाले उपयुक्त सुरक्षात्मक कपड़ ेपहिें। यकर आप
अलिल्चित हैं कक ककस उपकरण का उपयोग करिा ह,ै तो अपिे सुरक्षा लिरीक्षक से पूछें। उराहरण के ललए,
रस्तािे चैम्बर को उठाते समय हैंिल पर एक मजबूत पकड़ रििे में मरर करते हैं। रस्तािों के लबिा, आपका
घष्मण कम होता ह ैऔर यकर आपके हाि तैलीय या गीले हैं, तो आपकी पकड़ कफसल सकती ह।ै ितीजति,
चैम्बर आपके या ककसी और के पैर पर लगर सकता ह ैऔर पैर को कुचल सकता ह।ै इसललए, चैम्बर को लहलाते
समय हमेशा पैर के अंगूठे वाले सुरक्षा जूते पहिें।

हमेशा चैम्बर को स्िािांतररत करते समय ररवाजे को सुरलक्षत करें, भले ही ऐसा केवल िोड़ी ररूी के ललए
करिा हो। इसे ठीक तरीके से करिे के लववरण के ललए अध्याय 5.3, "सुरलक्षत करिा", पृष्ठ पर 22 रिेें। यकर
ररवाजा सुरलक्षत िहीं होता ह ैऔर आपके द्वारा चैम्बर को ले जाते समय िुल जाता ह,ै तो गुरुत्वाकष्मण के कें द्र
में बरलाव आता ह।ै ितीजति, ले जािे वाले व्यलक्तयों में से ककसी एक को अचािक ज्यारा वजि सहि करिा
पड़ता ह।ै जब स्लाइलिगं ररवाजा अपिी अंलतम लस्िलत से टकराता ह,ै तो अचािक रुकिे से ज़ोररार धक्का
लगता ह।ै यकर व्यलक्त अलतररक्त वजि को संभाल िहीं सकता ह ैया हैंिल की पकड़ को िो रतेा ह,ै तो चैम्बर
लगर सकता ह ैऔर इससे गंभीर चोटें लग सकती हैं, यहां तक कक मृत्यु भी हो सकती ह।ै

संभालवत रूप से ितरिाक लस्िलतयाँ
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चैम्बर भारी होता ह।ै िुर चैम्बर को ि लहलाएं, ि उठाएं या लेकर ि जाएं। एक अकेला व्यलक्त उम्र, ललंग और
शारीररक लस्िलत के आधार पर सुरलक्षत रूप से अलधकतम केवल 18 कक.ग्रा. उठा सकता ह.ै इसललए कम से
कम 4 लोग आवश्यक होते हैं। कम लोगों के साि, यकर चैम्बर लगर जाता ह,ै तो आपको बहुत भार उठािे के
कारण पीठ की चोटों से लेकर भीतरी चोटों या अंग के िुकसाि जैसी गंभीर चोटों तक चोटों का जोलिम होता
ह।ै

यकर आप रीढ़ संबंधी और पीठ की परेशािी जैसी लचककत्सा समस्याओं से पीलड़त हैं या यकर आपकी शारीररक
लस्िलत ककसी भारी चैम्बर को उठािे के अिुकूल िहीं ह,ै तो इसे उठाकर ि ले जाएँ।

चैम्बर को स्िािांतररत करिे या उठा कर ले जािे के ललए हैंिल का उपयोग करें। यह रिेिे के ललए कक हैंिल
कहाँ लगे हैं, अध्याय 4, "मशीि का अवलोकि", पृष्ठ पर 17 रिेें।

चैम्बर को सुरलक्षत तरीके से स्िािांतररत करिे के ललए, आप ललफ़्ट ्रिकों या फोक्म ललफ़्टों जैसे लललफ़्टंग या
पररवहि उपकरण का उपयोग कर सकते हैं। उपकरण लिमा्मता द्वारा प्रराि ककए गए लिर्देशों का पालि करें।

ऊंचाई के वैकल्डपक लवस्तार R&S CMQ-B703 (आंकड़ े4-3) के साि एक चैम्बर काफी अलधक भारी होता
ह,ै और उसमे गुरुत्वाकष्मण का कें द्र भी अलधक होता ह।ै ऊंचाई के लवस्तार वाले चैम्बर को कभी भी िा तो
उठाए,ं िा ही लेकर जाएं या िा ही ्रिांसपोट्म करें, क्योंकक यह आसािी से पलट सकता ह,ै लजससे चोट लगिे का
ितरा बढ़ जाता ह।ै साि ही, बढे़ हुए वजि के ललए हैंिल उपयुक्त िहीं होते हैं। ऊंचाई लवस्तार और बेस
चैम्बर को अलग-अलग ्रिांसपोट्म करिे के ललए, चैम्बर से ऊंचाई के लवस्तार को एक लवशेषज्ञ उपयोगकता्म या
Rohde & Schwarz सलव्मस कम्मचारी अिइंस्टॉल करें।

लवस्तृत लिर्देशों के ललए अध्याय 5.1, "लललफ़्टंग और ढुलाई", पृष्ठ पर 21 रिेें।

सेरटंग अप

चैम्बर को पया्म्ति रूप से मज़बूत आधार पर रिें, जो चैम्बर का भार सहि कर सके। आधार को लगरिे से
सुरलक्षत करें, उराहरण के ललए इसे फश्म पर लस्िर करें। लिमा्मता के लवलिर्देशों पर ध्याि रें। चैम्बर को हमेशा
चैम्बर के तल को िीचे की ओर रिकर ककसी समतल और समाि सतह पर रिें। यकर आधार पया्म्ति मज़बूत
िहीं ह,ै तो यह लगर सकता ह।ै यकर आधार समतल िहीं ह,ै तो चैम्बर लिसक सकता ह ैऔर आधार से लगर
सकता ह।ै रोिों मामलों में, गंभीर चोटें लगिा संभव ह,ै यहां तक कक मौत भी हो सकती ह।ै

जब चैम्बर को रिा जाता ह,ै तो आंकड़ े6-3 में करिाए अिुसार चैम्बर को सुरलक्षत करें। यकर आप चैम्बर को
सुरलक्षत िहीं करते हैं, तो "चेंबर का ररवाजा भारी ह"ै पृष्ठ पर 11 में बताए गए अिुसार ररवाजे को िोलते
समय चैम्बर लगर सकता ह।ै

कोई प्रलतबंलधत क्षे्रि लिधा्मररत करें, जहां केवल प्रलशलक्षत कम्मचारीयों को ही प्रवेश करिे की अिुमलत हो।
प्रलतबंलधत क्षे्रि में, फश्म पर उस स्िाि को लचलह्ित करें, जो ररवाजे को पूरी तरह से िोलिे के ललए आवश्यक
ह।ै

केबलों को व्यवलस्ित रूप से रिें और सुलिल्चित करें कक कोई भी िुले केबलों पर लगरे िहीं।

लवस्तृत लिर्देशों के ललए, अध्याय 6.3, "चैम्बर को लगािा", पृष्ठ पर 26 और अध्याय 6.7, "प्रलतबंलधत पहुचँ
वाले क्षे्रिों को पररभालषत करिा", पृष्ठ पर 34 रिेें।

लबजली की लाइि से किेक्ट करिा

चैम्बर ककसी बाहरी पॉवर सप्लाई द्वारा सप्लाई की गई 24 V DC पर चलता ह,ै जो लिलीवरी में शालमल
होती ह।ै पॉवर सप्लाई यूलिट में ओवरवॉ्डटेज श्रेणी II होती ह।ै इसे घरेलू उपकरणों और इसी तरह के लोि की
ऊजा्म की िपत वाले उपकरणों को आपूलत्म के ललए उपयोग ककए जािे वाले एक कफ़क्स इंस्टॉलेशि से किेक्ट
करें। लबजली के झटके, आग, व्यलक्तगत चोट या यहां तक कक मौत जैसे लबजली के जोलिमों के बारे में जागरूक
रहें।

अपिी सुरक्षा के ललए लिम्न बातों का ध्याि रिें:
● पॉवर सप्लाई यूलिट को पॉवर स्रोत (आपके मेन्स लग्रि) के साि जोड़िे से पहले, यह सुलिल्चित करें कक यह

स्रोत पॉवर सप्लाई यूलिट पर इंलगत वो्डटेज और फ्रीक्वें सी [INPUT] सीमा से मेल िाता हो।

संभालवत रूप से ितरिाक लस्िलतयाँ
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● केवल चैम्बर के साि लिलीवर की गई बाहरी पॉवर सप्लाई यूलिट का उपयोग करें। यह रशे की लवलशष्ट
सुरक्षा आवश्यकताओं के अिुरूप होता ह.ै
इसके प्लग को केवल सुरक्षात्मक कंिक्टर टलम्मिल वाले ककसी आउटलेट में िालें।

● पॉवर सप्लाई यूलिट को केवल ककसी ऐसे पॉवर स्रोत के साि जोड़ें, जो ककसी 16 A सकक्म ट ब्रेकर (शािा
संरक्षण) द्वारा संरलक्षत हो।

● ध्याि रिे कक आप ककसी भी समय पवार सप्लाय यूलिट को पावर स्रोत से लिस्किेक्ट कर सकते हैं। चेंबर
को लिस्किेक्ट करिे के ललए पावर प्लग िींचे। पावर प्लग आसािी स ेएक्सेस करिे योग्य होिा चालहए.

● चैम्बर की पॉवर सप्लाई को बालधत करिे के ललए ककसी आसािी से पहुचं योग्य पैलिक बटि (पावर-ऑफ
लस्वच, लिलीवरी में शालमल िहीं ह)ै को स्िालपत करें।

ररवाजे का संचालि

यह केवल वायुचाललत या इलेलक््रिक रूप से संचाललत ररवाजे वाले चैम्बर पर लागू होता ह।ै

आप चैम्बर के बगल में िड़ ेहोकर बटि रबाकर ररवाजा िोल और बंर कर सकते हैं। इसके अलावा, आप
ररमोट से भी ररवाजे का संचालि कर सकते हैं। ककसी भी मामले में, यह सुलिल्चित करें कक ककसी भी व्यलक्त
की उंगललयां ररवाजे की रेल पर या ररवाजे और ररवाजे के फे़्रम के बीच ि हों। लिम्नलललित अिुसार सुरक्षा
लियम लिधा्मररत करें:
● हस्तचाललत ररवाजे के संचालि के रौराि, केवल बटि रबािे वाले व्यलक्त को प्रलतबंलधत क्षे्रि में अिुमलत

री जाती ह।ै बटि रबािे के बार, व्यलक्त चैम्बर से एक करम पीछे हो जाता ह।ै
● ररमोट द्वारा ररवाजे के संचालि के रौराि, ककसी को भी प्रलतबंलधत क्षे्रि में अिुमलत िहीं री जाती ह।ै
● संचालि के रौराि, DUT का आराि-प्रराि करिे के अलावा, हािों को चैम्बर से बाहर रिा जाता ह।ै

DUT को बरलिे के रौराि, ककसी को भी ररवाजे के संचालि की अिुमलत िहीं री जाती ह।ै

चैम्बर को इसके लिज़ाइि के अिुसार उपयोग करें। इसके सुरक्षा इंस्टॉलेशि के साि कभी भी छेड़छाड़ ि करें।

लवस्तृत लिर्देशों के ललए अध्याय 7.3, "ररवाजे का संचालि", पृष्ठ पर 38 रिेें।

रिरिाव

आवश्यकतािुसार रिरिाव के काय्तों को पूरा करें। आप इस प्रकार चैम्बर की ्रिुरटरलहत काय्मक्षमता को
सुलिल्चित करते हैं और, पररणामस्वरूप, चैम्बर के साि काम करिे वाले सभी कम्मचाररयों की सुरक्षा सुलिल्चित
करते हैं। लवस्तृत लिर्देशों के ललए अध्याय 9, "लिरीक्षण और रिरिाव", पृष्ठ पर 57 रिेें।

सफ़ाई

अध्याय 9.4.4, "चेंबर की सफ़ाई", पृष्ठ पर 61 और अध्याय 9.4.5, "गैस्केट की सफ़ाई", पृष्ठ पर 61 रिेें।

2.4  इस हैंिबुक में करए चेताविी संरशे

चेताविी संरशे ककसी जोलिम या ितरे को रशा्मता ह,ै लजसके ललए आपको जागरूक होिे की आवश्यकता ह।ै
लसग्नल शब्र सुरक्षा के ितरे की गंभीरता को रशा्मता ह ैऔर यकर आप सुरक्षा सावधालियों का पालि िहीं
करते हैं, तो ऐसा होिे की संभाविा ककतिी होगी।

चेताविी

संभालवत ितरे की लस्िलत। अगर इसे टाला िहीं गया, तो मौत या गंभीर चोट लग सकती ह।ै

इस हैंिबुक में करए चेताविी संरशे
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सावधािी

संभालवत ितरे की लस्िलत। ि टालिे पर मामूली या मध्यम चोट लग सकती ह।ै

सूचिा

संभालवत िुकसाि की लस्िलत। समलि्मत उत्पार या अन्य संपल्ति को िुकसाि पहुचं सकता ह।ै

2.5  चेंबर के लेब्डस

लिम्नलललित प्रतीकों वाले लेबल चैम्बर पर जोलिम के क्षे्रिों को रशा्मते हैं। इसके अलावा, इस अध्याय के उि
िंिों को जो एक लवलशष्ट जोलिम का वण्मि करते हैं, मालज्मि में संबंलधत प्रतीक के साि लचलह्ित ककया गया ह।ै
प्रतीकों के लिम्नलललित अि्म हैं:

प्रतीक स्पष्टीकरण

संभालवत ितरा
चोट लगिे या उत्पार को क्षलत से बचािे के ललए उत्पार के रस्तावेज़ पढ़ें।

आपकी उंगललयां कुचले जािे का जोलिम
ररवाजे पर काम करते समय सावधाि रहें। इसे रिेें:
● "गलतमाि ररवाजा" पृष्ठ पर 11
● "ररवाजे का संचालि" पृष्ठ पर 13
इस पुलस्तका के लिर्देशों का पालि करें।

चेंबर भारी है
भारी इकाइयों के ललए > 60 ककग्रा भार इंलगत करता ह,ै आमतौर पर 70 ककग्रा तक।
चैम्बर को उठाते, लहलाते या ले जाते समय सावधाि रहें। चैम्बर को पया्म्ति व्यलक्तयों के साि या
पररवहि उपकरण के साि उठा कर ले जाएं। इसे रिेें:
● "चेंबर भारी ह"ै पृष्ठ पर 10
● "्रिांसपोट्म" पृष्ठ पर 11

ग्राउंलिगं टलम्मिल
"पावर किेक्शि तैयार करिे के ललए" पृष्ठ पर 31 रिेें।

लिस्तारण
सामान्य घरेलू कचरे में चेंबर का लिस्तारण ि करें।
अध्याय 11, "अक्षम करिा और स्कै्रप करिा", पृष्ठ पर 65 रिेें।

लियामक की जािकारी प्रराि करिे वाले लेब्डस का वण्मि अध्याय 1.1, "लियामक जािकारी", पृष्ठ पर 7 में
ककया गया ह।ै

चेंबर के लेब्डस
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3  आपात लस्िलतयाँ
यह केवल वायुचाललत या इलेलक््रिक रूप से संचाललत ररवाजे वाले चैम्बर पर लागू होता ह।ै

ररवाजे को रोकिे वाले सॉफ़्ट-क्लोज़ मैकेलिज्म के लवफल होिे से संभालवत आपात लस्िलतयां हो सकती ह,ै
यकर ककसी बाधा या रुकावट के चलते ररवाजे बंर िहीं हो पाते हैं, तो स्वचाललत आपातकालीि लिल्कक्रयकरण
रिेें।

लेककि यकर सॉफ़्ट-क्लोज़ मैकेलिज्म लवफल हो जाता ह ैऔर आपके हाि ररवाजा बंर होिे के रास्ते में हैं, तो
आपके हाि ररवाजे और चैम्बर के फे़्रम के बीच फंस सकते हैं। इस लस्िलत में, आपातकालीि स्टॉप का उपयोग
करें।

3.1  आपातकालीि स्टॉप

यह केवल वायुचाललत या इलेलक््रिक रूप से संचाललत ररवाजे वाले चैम्बर पर लागू होता ह।ै

चैम्बर के ररवाजे को ककसी भी समय तेज़ी से रोकिे के ललए, इलेलक््रिक पॉवर सप्लाई को बालधत करें।

इलेलक््रिक पॉवर सप्लाई को बालधत करिे के ललए

1. पावर को लस्वच ऑफ़ करिे वाले पैलिक बटि को रबा रें।
"पॉवर किेक्शि के ललए आवश्यक शत्तें" पृष्ठ पर 31 रिेें।

2. यकर कोई पैलिक बटि इंस्टाल िहीं ह:ै

● पॉवर सप्लाई यूलिट को लग्रि पावर सॉकेट से बाहर लिकालें।
● या चैम्बर के पीछे की तरफ इसके सॉकेट से DC प्लग को बाहर लिकालें।

आंकड़ े7-1 रिेें।

पॉवर सप्लाई को बालधत करिे के लिम्नलललित प्रभाव होते हैं:
● ररवाजे की गलतलवलध तुरंत बंर हो जाती ह।ै
● ररवाजे की एलईिी (LED) बंर हो जाती ह।ै
● यकर ररवाजा वायुचाललत तरीके से संचाललत ह,ै तो वायुचाललत प्रणाली को रबावरलहत ककया जाता है

और ररवाजे को बलरलहत कर करया जाता ह।ै आप इसे मा्रि घष्मण प्रलतरोध के लिलाफ मैिुअल रूप से
िोल या बंर कर सकते हैं।

● यकर ररवाजा इलेलक््रिकल तरीके से संचाललत ह,ै तो आप इसे केवल ज्यारा बल के साि मैिुअल रूप से
लहला सकते हैं।

चेंबर को पुिः सकक्रय करिे के ललए, अध्याय 7.1, "चेंबर को सकक्रय करिा", पृष्ठ पर 36 में करए वण्मि के
अिुसार आगे बढ़ें।

3.2  स्वचाललत आपातकालीि लिल्कक्रयकरण

यह केवल वायुचाललत या इलेलक््रिक रूप से संचाललत ररवाजे वाले चैम्बर पर लागू होता ह।ै

सामान्य संचालि के रौराि, ररवाजा पया्म्ति शील्डिगं प्रभावशीलता प्रराि करिे के ललए अलधक बल के साि
कसकर बंर हो जाता ह।ै इस जबरि बंर होिे के कारण चोट से बचिे के ललए, ररवाजे का सॉफ्ट-क्लोज़
मैकेलिज्म इसके लगभग बंर हो जािे तक कम बल के साि काम करता ह:ै अलधकतम 8 लममी अंतराल शेष।

स्वचाललत आपातकालीि लिल्कक्रयकरण
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ररवाजे का मैकेलिज्म अंलतम 8 लममी अंतराल को बंर करिे के ललए उच्च बल पर काम करिे लगता ह,ै यकर
कोई बाधा इस कम-बल के साि बंर होिे को रोकती िहीं ह।ै

3.2.1  इलेलक््रिक से संचाललत ररवाजा

R&S CMQ-B20B या R&S CMQ-B20C लवक्डप वाले चैम्बर पर लागू होता ह।ै

ररवाजे की गलतलवलध स्वचाललत रूप से बंर हो जाती ह ैयकर:
● 8 लममी से बड़ी कोई चीज़ चैम्बर और ररवाजे के बीच पाई जाती ह।ै
● ररवाजे को जोर से िींचा जाता ह।ै

यह आपातकालीि लिल्कक्रयकरण मैकेलिज्म ररवाजे को लगभग 1 सेमी तक ढीला कर रतेा ह ैऔर िोड़ी
क्लैककंग की आवाज़ आती ह।ै ररवाजे की ्रिुरट को इंलगत करिे के ललए LED लाल चमकिा शुरू कर रतेी ह,ै
लेककि घष्मण बल ररवाजे को मैिुअल तरीके से लहलािे के लिलाफ अवरोध करते हैं।

चैम्बर को रबुारा सकक्रय करिे के ललए

1. ररवाजे के रास्ते में से ककसी भी रुकावट को हटा रें।

2. ररवाजे को बंर करिे की ओर ह्डका धक्का रें, जब तक कक यह क्लैककंग की आवाज़ ि करे।

3. अध्याय 7.3.6, "LED के चमकिे पर प्रकक्रया", पृष्ठ पर 43 में बताए गए अिुसार जारी रिें।

3.2.2  वायुचाललत तरीके से संचाललत ररवाजा

R&S CMQ-B21A या R&S CMQ-B21C लवक्डप वाले चैम्बर पर लागू होता ह।ै

यकर ररवाजा पूव्मलिधा्मररत 8 सेकंि की समय-समाल्ति की अवलध के अंरर िुलता या बंर िहीं होता ह,ै तो
लियं्रिण प्रणाली "्रिुरट" प्रकार में बरल जाती ह।ै

ररवाजे की ्रिुरट को इंलगत करिे के ललए LED लाल चमकिा शुरू कर रतेी ह ैऔर वायुचाललत प्रणाली
स्वचाललत रूप से रबावरलहत हो जाती ह,ै लजससे ररवाजा बलरलहत हो जाता ह।ै यह लिल्कक्रयकरण ककसी
ऐसी लस्िलत को रोकता ह,ै लजसमें संचालक के हाि चैम्बर और ररवाजे के बीच में फंस जाते हैं और संचालक
ररवाजे के िोलिे या बंर करिे वाले बटि तक पहुचँ िहीं सकता ह।ै

चैम्बर को रबुारा सकक्रय करिे के ललए

1. ररवाजे के रास्ते में से ककसी भी रुकावट को हटा रें।

2. अध्याय 7.3.6, "LED के चमकिे पर प्रकक्रया", पृष्ठ पर 43 में बताए गए अिुसार जारी रिें।

आप अध्याय 6.6, "सुरक्षा प्रणाललयों का परीक्षण", पृष्ठ पर 33 में बताए गए अिुसार ररवाजे के सॉफ़्ट-
क्लोज़ मैकेलिज्म के उलचत संचालि की पुलष्ट कर सकते हैं।

स्वचाललत आपातकालीि लिल्कक्रयकरण
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4  मशीि का अवलोकि
यह अध्याय चैम्बर के सभी घटकों का वण्मि करता ह।ै इि घटकों का काय्म और उपयोग का वण्मि अध्याय 7,
"ऑपरेशि", पृष्ठ पर 36 में ककया गया ह।ै

चेंबर के एक्सेस्सरीज़ का वण्मि कॉलन्फ़गरेशि लियमावली में ककया गया ह।ै

● फं्रट टूर....................................................................................................................... 17
● ररयर टूर.....................................................................................................................18
● प्ररश्मि-बढ़ािे के लवक्डप................................................................................................. 19

4.1  फं्रट टूर

आंकड़ े4-1: चैम्बर के सामिे का रशृ्य

1 = चैम्बर के ररवाजे को सील करिे के ललए लोचरार RF गैसकेट से भरा िांचा
2 = DUT एक्सचेंज के ललए ररवाजा (कभी-कभी ड्रावर कहा जाता ह)ै
3 = ररवाजे की गाइि रेल
4 = धातु की प्लेटों या वैकल्डपक फ़ीिथ्रू के द्वारा ढँकी, 3 क्रमांककत ओपलिंग्स (केवल लवशेषज्ञ उपयोगकता्मओं के ललए)
5 = मैकेलिकल रूप से संचाललत लसलेंिर का संपक्म  लबंर,ु मैिुअल िोर ऑपरेशि वाले चैम्बरों में उपलब्ध िहीं है
6 = िीचे स्टेटस LED के साि, ररवाजा िोलिे और बंर करिे के ललए बटि
7 = एिज्जी चेि की ओर केबल िक्ट का िुलिा, जो केबल िक्ट के पीछे लगाया गया है
8 = चैम्बर को ले जािे के ललए हैंि्डस, अध्याय 5.1, "लललफ़्टंग और ढुलाई", पृष्ठ पर 21 रिेें

आप चैम्बर में DUT को स्िाि पर रििे के ललए ररवाजा (2) िोल सकते हैं, अध्याय 7.4, "चेंबर में एक
DUT रििा", पृष्ठ पर 44 रिेें। एक स्वचाललत चैम्बर में, एक मैकेलिकल रूप से संचाललत लसलेंिर (5,
चैम्बर के बीचों बीच) ररवाजे को िोलता और बंर करता ह,ै लजसमें रो गाइि रेल (लेबल 3, प्रत्येक तरफ
एक) लस्िरता प्रराि करती हैं। (5) के बजाय, मैिुअल िोर ऑपरेशि वाले चैम्बर में एक हैंिल होता ह,ै
आंकड़ े7-4रिेें।

पॉललमररक गैसकेट (1) में प्रवाहकीय लिकल कोरटंग होती ह,ै जो चैम्बर से बाहर और इसके अंरर RF
लवककरण के ररसाव को रोकिे के ललए होती ह।ै गैस्केट को छूिे या गंरा करिे से बचें। ररवाजे का गैसकेट लंबे
जीवि में कई बार िोलिे और बंर करिे के चक्रों के ललए अत्यलधक लोचरार होता ह,ै अध्याय 5.5, "भंिारण",
पृष्ठ पर 23 रिेें।

फं्रट टूर
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वैकल्डपक RF-कफ़्डटि्म फ़ीिथ्रू के ललए, A11 से A13 तक संख्या वाली, तीि ओपलिंग्स (4) प्रराि की जाती हैं।
लजि ओपलिंग्स का उपयोग िहीं ककया जाता ह,ै उन्हें िाली धातु की प्लेटों से ढँका जाता ह।ै

फं्रट फ़ीिथ्रू रीवार के जररये चैम्बर में DUT के ललए लियं्रिण या RF लसग्न्डस या इलेलक््रिक पॉवर प्रराि करिे
की अिुमलत रतेे हैं, अध्याय 7.5, "DUT को जोड़िा", पृष्ठ पर 47 रिेें। केवल एक लवशेषज्ञ उपयोगकता्म को
धातु की प्लेटों या फ़ीिथ्रू को बरलिे और फ़ीिथ्रू पर तारों को जोड़िे, हटािे या बरलिे की अिुमलत होती ह।ै

ररवाजे को िोलिे/बंर करिे का बटि (6) स्वचाललत रूप से संचाललत ररवाजे वाले चैम्बर के िुलिे और बंर
होिे को शुरू करता ह।ै इस बटि के िीचे री गई LED ररवाजे की लस्िलत को रशा्मती ह;ै अध्याय 7.3,
"ररवाजे का संचालि", पृष्ठ पर 38 रिेें।

4.2  ररयर टूर

आंकड़ े4-2: चैम्बर के पीछे का रशृ्य

1 = आंतररक कॉलन्फ़गरेशि और सलव्मस के ललए शीष्म कवर (केवल लवशेषज्ञ उपयोगकता्मओं के ललए)
2 = चैम्बर के अंरर एंटीिा के ललए धातु की प्लेटों या वैकल्डपक फ़ीिथ्रू के द्वारा ढँकी हुई, 10 संख्या वाली ओपलिंग्स, (केवल लवशेषज्ञ

उपयोगकता्मओं के ललए)
3 = परीक्षण उपकरण के ललए पीछे की वाहक प्लेट
4 = एकीकृत RF लस्वचों (SP6T ररले) के ललए छह D-Sub 9 लियं्रिण किेक्टर
5 = सप्लाई और लियं्रिण पैिल, अध्याय  रिेें6.5
6 = ग्राउंलिगं टलम्मिल (अि्म ग्राउंि संपक्म )

चैम्बर का शीष्म कवर (1) 16 पेंचों द्वारा कसा हुआ होता ह।ै इसे केवल एक लवशेषज्ञ उपयोगकता्म को िोलिे
की अिुमलत होती ह।ै

ररयर टूर
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लपछली रीवार में, A21 से A25 तक और A31 से A35 तक संख्या वाली, 10 ओपलिंग्स (2), वैकल्डपक RF-
कफ़्डटि्म फ़ीिथ्रू के ललए प्रराि की जाती हैं। लजि ओपलिंग्स का उपयोग िहीं ककया जाता ह,ै उन्हें िाली धातु
की प्लेटों से ढँका जाता ह।ै

लपछले फ़ीिथ्रू रीवार के जररये चैम्बर में एंटीिों या अन्य उपकरणों के ललए लियं्रिण या RF लसग्न्डस प्रराि
करिे की अिुमलत रतेे हैं। केवल एक लवशेषज्ञ उपयोगकता्म को धातु की प्लेटों या फ़ीिथ्रू को बरलिे और फ़ीिथ्रू
पर तारों को जोड़िे, हटािे या बरलिे की अिुमलत होती ह।ै

ररमोट रेलियो हडे्स (RRH) को रििे के ललए फ़ीिथ्रू (2) के बीच वाहक प्लेट (3) तैयार की जाती ह।ै यह
सेटअप चैम्बर के अंरर RRHs से एंटीिों तक तार की कम लंबाई की अिुमलत रतेा ह।ै

चैम्बर के लिचले लहस्से में, लजसमें इलेलक््रिक या वायुचाललत ररवाजे का मैकेलिज्म होता ह,ै लिम्नलललित प्रराि
करता ह:ै

● छह R&S CMQ-B744A RF किेक्शि ककट 4 लवक्डपों के ललए छह D-Sub 9 लियं्रिण किेक्टर (4):
एकीकृत RF लस्वचस (SP6T ररले)।

● धातु की प्लेटों के साि ढँकी हुई, रो अलतररक्त फीिथ्रू ओपलिंग्स।
● लबजली, लियं्रिण और संपीलड़त हवा के ललए किेक्टर वाले सप्लाई और लियं्रिण पैिल (5); अध्याय 6.5,

"लियं्रिण और पॉवर से जोड़िा", पृष्ठ पर 30 रिेें।

4.3  प्ररश्मि-बढ़ािे के लवक्डप

उच्च परररक्षण काय्मक्षमता R&S CMQ-B501H के ललए लवक्डप के साि एक वायुचाललत या मैन्युअल रूप
से संचाललत चैम्बर (क्रम सं. 1540.4020.04) में शीष्म कोिों में रो अंतलि्मलम्मत लवद्युत चुम्बकों के साि एक
उच्च ररवाजा होता ह।ै ये चुम्बक ररवाजे के गैप को कम करते हुए और ररवाजे की RF सीललंग को बढ़ाकर,
मजबूती के साि ररवाजे को बंर कर सकते हैं।

मैिुअल िोर ऑपरेशि, R&S CMQ-B22C(बाएं मेंआंकड़ े4-3) वाले चैम्बर संस्करण में एक हैंिल के साि
एक अलग फं्रट पैिल होता ह।ै

वैकल्डपक ऊंचाई के लवस्तार, वाले चैम्बर संस्करण, R&S CMQ-B703A/B/C (आंकड़ े4-3 के राएं में), में
चैम्बर के शीष्म पर एक हुि होता ह।ै हुि का आयाम िीचे करए गए चैम्बर के समाि ह।ै

प्ररश्मि-बढ़ािे के लवक्डप
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आंकड़ े4-3: मैन्युअल रूप से संचाललत ररवाजे के साि (बाईं ओर) और वैकल्डपक ऊंचाई लवस्तार के साि चैंबर संस्करण (राईं ओर)

प्ररश्मि-बढ़ािे के लवक्डप
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5  पररवहि, हैंिललंग और भंिारण
अवलशष्ट जोलिमों और संभालवत ितरिाक लस्िलतयों से िुर को पररलचत करें।

अध्याय 2.2, "अवलशष्ट जोलिम", पृष्ठ पर 10 और अध्याय 2.3, "संभालवत रूप से ितरिाक लस्िलतयाँ",
पृष्ठ पर 11 रिेें।

● लललफ़्टंग और ढुलाई....................................................................................................... 21
● पैककंग........................................................................................................................ 21
● सुरलक्षत करिा..............................................................................................................22
● ्रिांसपोट्म......................................................................................................................23
● भंिारण...................................................................................................................... 23

5.1  लललफ़्टंग और ढुलाई

सही लललफ़्टंग और ढुलाई

1. चेताविी! चेंबर का ररवाजा भारी होता ह ैऔर लहल सकता ह.ै "चेंबर का ररवाजा भारी ह"ै पृष्ठ पर 11
और "गलतमाि ररवाजा" पृष्ठ पर 11 रिेें।
यकर ररवाजा िुलिे हतेु सुरलक्षत िहीं ह,ै तो इसे अध्याय 5.3, "सुरलक्षत करिा", पृष्ठ पर 22 में बताए
गए अिुसार सुरलक्षत करें।

2. चेताविी! चेंबर भारी ह.ै "्रिांसपोट्म" पृष्ठ पर 11 और "चेंबर भारी ह"ै पृष्ठ पर 10 रिेें।
कम ररूरयों के ललए, कम से कम 4 लोगों के साि केवल एक चैम्बर को उसके हैंिलों के साि उठाएं।
आंकड़ े4-1 हैंिल करिाता ह।ै
िोट: ऊंचाई के वैकल्डपक लवस्तार वाले चैम्बर को कभी भी िा तो उठाएं, िा ही लेकर जाएं या िा ही
्रिांसपोट्म करेंR&S CMQ-B703 (आंकड़ े4-3), क्योंकक यह आसािी से पलट सकता ह,ै लजससे चोट
लगिे का ितरा बढ़ जाता ह।ै ऊंचाई लवस्तार और बेस चैम्बर को अलग-अलग ्रिांसपोट्म करिे के ललए,
चैम्बर से ऊंचाई लवस्तार को एक लवशेषज्ञ उपयोगकता्म या Rohde & Schwarz सलव्मस कम्मचारी
अिइंस्टॉल करें।

3. लंबी ररूरयों के ललए या यकर ककसी पैलेट पर एक या अलधक चैम्बर हैं, तो ललफ़्ट ्रिक या फोक्म ललफ़्टों जैसे
लललफ्टंग या पररवहि उपकरणों का उपयोग करें।
उपकरण लिमा्मता द्वारा प्रराि ककए गए लिर्देशों का पालि करें।
अध्याय 5.4, "्रिांसपोट्म", पृष्ठ पर 23 भी रिेें।

5.2  पैककंग

मूल पैकेलजंग सामग्री का उपयोग करें। इसमें इलेक््रिोस्टैरटक सुरक्षा के ललए एंटीस्टेरटक रैप और उत्पार के ललए
तैयार की गई पैककंग सामग्री होती ह।ै

यकर आपके पास मूल पैकेलजंग िहीं ह,ै तो समाि स्तर की सुरक्षा प्रराि करिे वाली समाि सामलग्रयों का
उपयोग करें।

पैककंग
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असली पैकेलजंग सामग्री ररवाजे को भी बंर रिती ह।ै यकर यह सामग्री उपलब्ध िहीं ह,ै तो ररवाजे को िुलिे
के लिलाफ़ सुरलक्षत करें और समाि स्तर की सुरक्षा प्रराि करिे वाली समाि सामलग्रयों का उपयोग करें।
पररवहि के रौराि अिजािे में होिे वाले यांल्रिक प्रभावों को रोकिे के ललए पया्म्ति पैलिगं का उपयोग करें

5.3  सुरलक्षत करिा

जब लिलीवर ककया जाता ह,ै तो चैम्बर लवशेष पररवहि सुरक्षा पैकेलजंग में लिलहत होता ह,ै जो ररवाजे को
िुलिे से रोकता ह।ै

अिपैककंग के बार, ररवाजे की अिैल्छछक गलतलवलध को रोकिे के ललए कोई अलतररक्त सुरक्षा िहीं होती ह।ै

यकर आप चैम्बर को झुकाते हैं, उराहरण के ललए जब आप इसे उठाते हैं, तो ररवाजा अिचाह ेही लिसक कर
िुल या बंर हो सकता ह,ै लवशेषकर वायुचाललत ररवाजा संचालि वाले चैम्बरों में। "्रिांसपोट्म" पृष्ठ पर 11 में
पररणाम पढ़ें।

आंकड़ े5-1: असुरलक्षत ररवाजे के साि ि उठाएं: अलियंल्रित ररवाजे की गलतलवलध का जोलिम

इस जोलिम से बचिे के ललए, चैम्बर के ररवाजे को बंर कर रें और आपके द्वारा चैम्बर को उठािे से पहले और
चैम्बर के सुरलक्षत रूप से रिे जािे तक, इसे िुलिे से सुरलक्षत करें।

ररवाजे को सुरलक्षत करिे के ललए

1. चैम्बर के बाईं ओर वाले हैंिल से राईं ओर वाले हैंिल तक मजबूती से रस्सी बांधें।
ककसी ऐसी रस्सी का उपयोग करें, जो 100 N (10 ककग्रा) का वजि पकड़िे के ललए पया्म्ति मजबूत हो।
रस्सी लिलीवरी में शालमल िहीं होती ह।ै

2. अध्याय 5.1, "लललफ़्टंग और ढुलाई", पृष्ठ पर 21 में बताए गए अिुसार चैम्बर को उठाएं।
िोट: यकर आप चैम्बर को लगािे और संचाललत करिे के साि आगे बढ़ते हैं, तो हम लसफाररश करते हैं कक
रििे के बार, आप रस्सी या ररवाजे को सुरलक्षत करिे वाली ककसी भी वस्तु को हटा रें।
इसे हटािे से संचालि के रौराि ररवाजे के साि अिैल्छछक परस्पर कक्रया से बचाव होता ह।ै

सुरलक्षत करिा
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5.4  ्रिांसपोट्म

लिम्नलललित गलतलवलधयाँ पररवहि अपॉइंटी के ललए ही हैं।

ककसी वाहि में या पररवहि उपकरण का उपयोग करते हुए उत्पार को ले जाते समय, सुलिल्चित करें कक
उत्पार सही ढंग से सुरलक्षत ह।ै वस्तुओं को सुरलक्षत करिे के ललए केवल लियत चीज़ों का उपयोग करें।

आप चैम्बर को इसके हैंिलों पर सुरलक्षत कर सकते हैं, आंकड़ े4-1 रिेें। ककसी भी माउंट की हुई एक्सेसरीज़
पर चेंबर को ि रिें।

पररवहि ऊंचाई

जब तक अन्यिा िटेा शीट में लिकर्मष्ट िहीं ककया जाता ह,ै रबाव क्षलतपूलत्म के लबिा अलधकतम पररवहि ऊंचाई
समुद्र तल से 4500 मी ऊपर ह।ै

5.5  भंिारण

उत्पार को धूल से बचाकर रिें। सुलिल्चित करें कक पया्मवरण की लस्िलत, उरा. तापमाि सीमा और जलवायु
लोि, िटेा शीट में लिकर्मष्ट मािों को पूरा करते हैं।

यकर आप चेंबर को कुछ समय के ललए अप्रयुक्त छोड़ रतेे हैं (जैसे काम की अवलधयों के बीच), तो लिम्न पर
लवचार करें:

1. सूचिा! लघसिे से गैस्केट को िुकसाि हो सकता ह.ै ररवाजे के RF गैस्केट को लंबे समय तक बंर ररवाजे
के यांल्रिक रबाव में रििे से गैस्केट की इलालस्टलसटी कम हो सकती ह।ै
चेंबर की रीघ्मकाललक लवककरण परररक्षण रक्षता में सुधार करिे के ललए, हम ररवाज़ा िुला छोड़ कर
गैस्केट को आराम की लस्िलत में रििे की सलाह रतेे हैं।

2. यकर चैम्बर ककसी संपीलड़त-वायु सप्लाई से जुड़ा हुआ ह,ै तो आप इसे हटा सकते हैं।

ररवाजे के RF गैस्केट की प्राप्य लवककरण परररक्षण रक्षता इस बात पर लिभ्मर करती ह ैकक गैस्केट ककतिे
समय तक आराम की लस्िलत में रहता ह।ै गैस्केट के आराम की लवस्ताररत अवलध इसकी रीघ्मकाललक परररक्षण
रक्षता को बिाए रिती ह।ै ररवाजे की गैसकेट का परीक्षण Rohde & Schwarz द्वारा िुले बिाम बंर
लस्िलत के 2:1 समय अिुपात में ककया गया िा। लवपरीत समय अिुपात के साि, लघसावट की मा्रिा बढ़ती ह,ै
लजससे कम समय में बरलिे की आवश्यकता होती ह।ै

भंिारण
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6  इंस्टॉलेशि और उपयोग शुरू करिा
लिम्नलललित गलतलवलधयाँ रिरिाव कम्जी तक सीलमत हैं।

अवलशष्ट जोलिमों और संभालवत ितरिाक लस्िलतयों से िुर को पररलचत करें।

अध्याय 2.2, "अवलशष्ट जोलिम", पृष्ठ पर 10 और अध्याय 2.3, "संभालवत रूप से ितरिाक लस्िलतयाँ",
पृष्ठ पर 11 रिेें।

इि गलतलवलधयों को इस हैंिबुक में बताए गए क्रम में लि्कपाकरत करें:

● संचालि साइट चुििा.....................................................................................................24
● अिपैक करिा...............................................................................................................25
● चैम्बर को लगािा..........................................................................................................26
● संपीलित हवा को जोड़िा................................................................................................ 28
● लियं्रिण और पॉवर से जोड़िा...........................................................................................30
● सुरक्षा प्रणाललयों का परीक्षण........................................................................................... 33
● प्रलतबंलधत पहुचँ वाले क्षे्रिों को पररभालषत करिा.................................................................. 34

6.1  संचालि साइट चुििा

चेंबर का उपयोग केवल बंर स्िाि में ही करें। चेंबर केलसंग वॉटरप्रूफ़ िहीं ह।ै

ऐसा संचालि स्िाि चुिें, जो चैम्बर को लगािे और संचाललत करिे के ललए सुरलक्षत लस्िलतयां प्रराि करता
हो।

लिम्नलललित को सुलिल्चित करें:
● केवल प्रलशलक्षत कम्मचारी ही अध्याय 6.7, "प्रलतबंलधत पहुचँ वाले क्षे्रिों को पररभालषत करिा",

पृष्ठ पर 34 में बताए गए प्रलतबंधों के अिुसार संचालि स्िाि तक पहुचँ सकते हैं।
● कमरे का फश्म समतल और पया्म्ति सहि क्षमता वाला हो।
● ऑपरेरटंग साइट में लबिा ककसी बाधा के ररवाजा िोलिे और लिम्न को एक्सेस करिे के ललए पया्म्ति जगह

ह:ै
– चैंबर, लवशेष रूप से िुले ररवाजे के पीछे का क्षे्रि
– आगे और पीछे की तरफ किेक्टर
– माउंरटंग ब्रैकेट
– पैलिक बटि या पावर प्लग, "पॉवर किेक्शि के ललए आवश्यक शत्तें" पृष्ठ पर 31 और अध्याय 3.1,

"आपातकालीि स्टॉप", पृष्ठ पर 15 रिेें
● पररवेश का तापमाि और आद्र्मता जैसी पया्मवरणीय लस्िलतयां िटेा शीट के माि से मेल िाती हैं।
● ऑपरेरटंग साइट समुद्र तल से अलधकतम 2000 m की ऊँचाई पर ह।ै
● पया्मवरण में प्ररषूण की लिग्री  2 ह,ै जहाँ केवल गैर-प्रवाहकीय संरषूण होता ह।ै कभी-कभी, कन्िने्सेशि

के कारण होिे वाली अस्िायी कंिलक्टलवटी अपेलक्षत ह।ै
● चेंबर की इलेक््रिोमैग्नेरटक संगतता (EMC) क्लास,  A क्लास ह।ै

इलेक््रिोमैग्नेरटक संगतता क्लासेज़

EMC क्लास इंलगत करता ह ैकक आप चेंबर को कहाँ संचाललत कर सकते हैं।
● क्लास  B उपकरण लिम्न में उपयोग के ललए उपयुक्त ह:ै

संचालि साइट चुििा
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– आवासीय वातावरण
– ऐसे वातावरण जो आवासीय भविों में आपूलत्म करिे वाले लो-वो्डटेज के आपूलत्म िेटवक्म  से प्रत्यक्ष

रूप से जुड़ ेहोते हैं
● क्लास  A उपकरण औद्योलगक वातावरण में उपयोग के ललए अलभप्रेत ह।ै यह संभालवत संचाललत और

लवककरण युक्त गड़बड़ी के कारण आवासीय वातावरण में रेलियो व्यवधाि उत्पन्न कर सकता ह।ै इसललए
यह क्लास B के वातावरण के ललए उपयुक्त िहीं ह।ै
यकर क्लास  A उपकरण रेलियो व्यवधािों का कारण बिता ह,ै तो उन्हें समा्ति करिे के ललए उलचत
उपाय करें।

6.2  अिपैक करिा

अवलशष्ट जोलिमों और संभालवत ितरिाक लस्िलतयों से िुर को पररलचत करें।

अध्याय 2.2, "अवलशष्ट जोलिम", पृष्ठ पर 10 और अध्याय 2.3, "संभालवत रूप से ितरिाक लस्िलतयाँ",
पृष्ठ पर 11 रिेें।

चैम्बर को अिपैक करिे के ललए

1. यकर ग्तिे से बिा लिब्बा, लजसमें चैम्बर होता ह,ै प्लालस्टक की िोरी के साि पैलेट से बंधा हो, तो िोररयों
को काटें।

2. ग्तिे का लिब्बा िोलें।

3. यकर ग्तिे से चैम्बर को ढका गया ह,ै तो इसे हटा रें।

4. यकर चैम्बर के बगल में सहायक उपकरण शालमल हैं, तो सहायक उपकरणों को ग्तिे के लिब्बे से बाहर
लिकालें।

5. ग्तिे के लिब्बे के ऊपरी लहस्से को हटा रें।

चैम्बर पॉलीमर फ़ोम के आकार के टुकड़ों में कफट होता ह।ै

6. चेताविी! चेंबर का ररवाजा भारी होता ह ैऔर लहल सकता ह.ै यकर आपके द्वारा चैम्बर को उठाते समय
ररवाजा लिसक कर िुल जाता ह,ै तो गुरुत्वाकष्मण का कें द्र बरलता ह।ै ररवाजा अपिी अंलतम लस्िलत से
टकराता ह,ै लजससे एक जोररार धक्का लगता ह।ै
सुलिल्चित करें कक ररवाजा अध्याय 5.3, "सुरलक्षत करिा", पृष्ठ पर 22 में बताए गए अिुसार िुलिे से
सुरलक्षत ह।ै

7. चेताविी! चेंबर भारी ह.ै सुरक्षात्मक कपड़ ेपहिें। यकर आपकी शारीररक लस्िलत भारी लोि को उठािे के
ललए अिुकूल िहीं ह,ै तो चैम्बर को उठािे में शालमल ि हों।
कम से कम 4 लोगों के साि चैम्बर को लिब्बे में से बाहर उठाएँ।
चैम्बर को उठािे के ललए, उसके हैंिलों से पकड़ें, आंकड़ े4-1 रिेें।

8. चैम्बर को ककसी मजबूत, सपाट और समतल सतह पर रिें।

9. चेंबर से एंटीस्टेरटक रैप लिकालें।

10. मूल पैककंग सामग्री को संभाल कर रिें। बार में चैम्बर का पररवहि करते समय या लशलपंग करते समय
इसका उपयोग करें।

11. लिलीवरी िोट या सहायक उपकरणों की सूची का उपयोग करके, पूण्मता के ललए लिलीवरी की जांच करें।

अिपैक करिा
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12. जांच लें कक चेंबर क्षलतग्रस्त िहीं ह।ै

यकर सभी आइटम लिलीवर िहीं हुए हैं या उपकरण क्षलतग्रस्त ह,ै तो Rohde & Schwarz से संपक्म
करें।

6.3  चैम्बर को लगािा

अवलशष्ट जोलिमों और संभालवत ितरिाक लस्िलतयों से िुर को पररलचत करें।

अध्याय 2.2, "अवलशष्ट जोलिम", पृष्ठ पर 10 और अध्याय 2.3, "संभालवत रूप से ितरिाक लस्िलतयाँ",
पृष्ठ पर 11 रिेें।

चैम्बर को ककसी समतल आधार पर रिें, जो लिम्नलललित आवश्यकताओं को पूरा करता हो:
● आधार का प्रकार कोई मेज या बेंच हो।
● िटेा शीट में बताए गए चैम्बर के आयामों से मेल िाता हो।
● ररवाजे के िुलिे के ललए जगह छोड़ता हो, आंकड़ े6-2 रिेें।
● सहायक उपकरणों के साि लगभग 70  ककग्रा तक चैम्बर का भार सहि कर सके।

वैकल्डपक ऊंचाई लवस्तार R&S CMQ-B703 (आंकड़ े4-3) के साि, एक चैम्बर को लगािे के ललए,
सहारा लगभग 110 ककग्रा तक वजि का भार सहि करिे में सक्षम होिा चालहए।

● संचालि के रौराि ररवाजे के जोर का सामिा कर सके।
● माउंरटंग ब्रैकेट से चैम्बर को लस्िर करिे की अिुमलत र,े चरण 4 रिेें।
● हमेशा चैम्बर को क्षैलतज लस्िलत में रिे:

आंकड़ े6-1: चैम्बर की क्षैलतज लस्िलत

6.3.1  मेज पर लगािा

आवश्यकताओं को पूरा करिे वाले आधार का उपयोग करें। आधार को मजबूत और सुरलक्षत बिाएं।

चैम्बर को लगािा
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वैकल्डपक ऊंचाई लवस्तार R&S CMQ-B703 (आंकड़ े4-3) के साि एक चैम्बर को लगािे के ललए, पहले
िीचे वलण्मत बेस चैम्बर को लगाएं। कफर शीष्म पर ऊंचाई लवस्तार को लवशेषज्ञ उपयोगकता्म लगिे रें, जैसा कक
कॉलन्फ़गरेशि लियमावली में वलण्मत ह।ै

चैम्बर को आधार पर रििे के ललए

1. चेताविी! चेंबर का ररवाजा भारी होता ह ैऔर लहल सकता ह.ै यकर आपके द्वारा चैम्बर को उठाते समय
ररवाजा लिसक कर िुल जाता ह,ै तो गुरुत्वाकष्मण का कें द्र बरलता ह।ै ररवाजा अपिी अंलतम लस्िलत से
टकराता ह,ै लजससे एक जोररार धक्का लगता ह।ै
अपिे चैम्बर के ररवाजे को अिचाह ेिुलिे से सुरलक्षत करें।
अध्याय 5.3, "सुरलक्षत करिा", पृष्ठ पर 22 रिेें।

2. चेताविी! भारी वजि के कारण चोट का ितरा. अध्याय 5.1, "लललफ़्टंग और ढुलाई", पृष्ठ पर 21 रिेें।
कम से कम 4 लोगों के साि चैम्बर को उसके हैंिलों से उठाएं और उसे आधार पर रिें।

3. चैम्बर को ककसी भी तरीके से रिें:

a) चैम्बर के सामिे का ककिारा मेज के ककिारे के साि रेिा में हो।
b) आंकड़ े6-2 में करिाए अिुसार िुला हुआ ररवाजा पूरी तरह से मेज के ऊपर हो।

चैम्बर का ररवाजा िोले लबिा ऐसा करिे के ललए, बंर चैम्बर को मेज के सामिे के ककिारे से कम से
कम 315 लममी पीछे की ओर रिें।

आंकड़ े6-2: ररवाजे को पूरी तरह से मेज के ऊपर िोलें

चैम्बर को लगािा
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4. चैम्बर को माउंरटंग ब्रैकेट (लिलीवरी में शालमल) के साि स्िाि पर लस्िर करें:

a) रो माउंरटंग ब्रैकेट को चैम्बर के लिचले पीछे के कोिों पर रिें।
आंकड़ े6-3 में काले तीर माउंरटंग ब्रैकेट के ललए लस्िलत करिाते हैं।

b) प्रत्येक ब्रैकेट को इस तरह से रिें कक उसका स्तर (ऊपरी बाए ँलच्रि में लाल तीर को रिेें) ऊपरी छोर
पर हो और प्रत्येक पेंच के छेर के शीष्म पर छेर में जा रहा हो।

c) प्रत्येक ब्रैकेट को चैम्बर में कस रें।
d) प्रत्येक ब्रैकेट को मेज पर कस रें।

आंकड़ े6-3: चैम्बर को इसके आधार पर कफक्स करिे के ललए माउंरटंग ब्रैकेट को लगाएं

5. वैकल्डपक रूप से, चैम्बर के बाएँ और राएँ तरफ के सामिे के कोिों पर चरण 4 रोहराएं।

6. यकर आपिे चैम्बर के ररवाजे को अिचाह ेिुलिे से सुरलक्षत कर ललया ह,ै तो ककसी भी ररवाजे को
सुरलक्षत करिे वाली लिवाइस को हटा रें।

यकर आप चैम्बर को उसके स्िाि से हटाते हैं, तो अध्याय 5.1, "लललफ़्टंग और ढुलाई", पृष्ठ पर 21 में करए
लिर्देशों का पालि करें।

6.4  संपीलित हवा को जोड़िा

यह अध्याय केवल वायुचाललत रूप से संचाललत ररवाजे पर लागू होता ह।ै यकर आपके चैम्बर का ररवाजा
पूरी तरह से इलेलक््रिक या मैिुअल रूप से संचाललत ह,ै तो इस अध्याय को रहिे रें।

कक्वक-कपललंग प्लग [P1] (आंकड़ े6-6 रिेें) 6  लममी व्यास वाली लचीली टयूलबंग के ललए एक अलतररक्त पुश-
पुल एिाप्टर के साि लिलीवर ककया जाता ह।ै

संपीलड़त-हवा संयोजि के ललए आवश्यक शत्तें

चैम्बर का उपयोग केवल ऐसे स्िाि पर करें, जो लिम्नलललित प्रराि करिे वाली हवा की तैयारी या सेवा
इकाई पेश करे:
● 6 बार के रबाव पर कफ़्डटि्म, ग्रीस-मुक्त संपीलड़त हवा, जो रबाव को अलधकतम 7 बार (0.7 MPa) तक

सीलमत करती ह।ै
यकर सप्लाई प्रणाली से रबाव 7  बार की सीमा से अलधक होता ह,ै तो चैम्बर "वायुचाललत तरीके से
संचाललत ररवाजा" पृष्ठ पर 11 में बताए गए अिुसार अलिकर्मष्ट पररलस्िलतयों के तहत संचाललत होता ह।ै

● संपीलड़त हवा को 6 लममी व्यास वाली लचीली पुश-इि ट्यूब द्वारा सप्लाई की जाती ह।ै यकर ट्यूब में एक
सीधा कटा छोर ह,ै तो इसे जोड़िा आसाि होता ह।ै

संपीलित हवा को जोड़िा
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संपीलड़त हवा को जोड़िे के ललए

1. यह सुलिल्चित करें कक संपीलड़त-हवा की सप्लाई बंर होती ह।ै

2. सुलिल्चित करें कक चैम्बर ग्राउंलिगं टलम्मिल (अि्म ग्राउंि संपक्म  ) से जुड़ा हुआ होता ह।ै

3. यकर पुश-पुल एिाप्टर चैम्बर के कक्वक-कपललंग प्लग से जुड़ा हुआ ह,ै तो इसे आंकड़ े11-1 में करिाए गए
अिुसार हटा रें।

4. पुश-पुल एिाप्टर के पीछे की ओर 6 लममी ट्यूब िालें, लजसमें एक िीला प्लालस्टक का ररंग होता ह।ै

5. आंकड़ े6-4 में करिाए गए अिुसार ट्यूब को पूरी तरह से एिाप्टर में धकेल रें।

आंकड़ े6-4: पुश-पुल एिाप्टर (बायां) और 6  लममी ट्यूब (राईं) की असेंबली

िोट: इस संयोजि को अलग करिे के तरीके के लववरण के ललए, "ट्यूब को पुश-पुल एिाप्टर से हटािे के
ललए" पृष्ठ पर 66 रिेें।

6. यकर आप कई चैम्बरों के पुश-पुल एिाप्टरों को संपीलड़त-वायु सप्लाई ट्यूलबंग से जोड़िा चाहते हैं, तो
प्रत्येक चैम्बर के ललए चरण 3 और चरण 5 को रोहराएं।

7. पुश-पुल एिाप्टर को चैम्बर के कक्वक-कपललंग प्लग के साि जोड़िे से पहले:

a) संपीलड़त-हवा की सप्लाई को चालू करें। यकर आप कई चैम्बरों को जोड़ते हैं, तो पहले पुश-पुल
एिाप्टर को जोड़िे से पहले, संपीलड़त-वायु की सप्लाई को चालू करें।

b) रबाव की जाँच करें। आपको 6  बार का एक वायु रबाव प्रराि करिे की आवश्यकता होगी।
"वायुचाललत तरीके से संचाललत ररवाजा" पृष्ठ पर 11 रिेें।

8. कक्वक-कपललंग प्लग में पुश-पुल एिाप्टर को जोड़ें।
ऐसा करिे के ललए, एिाप्टर को इसके लपछले लहस्से से पकड़ें (आंकड़ े6-5 में 1 रिेें) और इसे कक्वक-
कपललंग प्लग (2) में धकेलें।

एिाप्टर का मैकेलिज्म स्वचाललत रूप से किेक्शि को लॉक कर रतेा ह ैऔर पुश-पुल एिाप्टर के अंरर
एक वा्डव को िोल रतेा ह।ै

संपीलित हवा को जोड़िा
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आंकड़ े6-5: संपीलड़त-हवा की सप्लाई को जोड़िा

9. जांच करें कक क्या किेक्शि कसा हुआ ह।ै यकर संपीलड़त हवा किेक्शि से लीक हो रही ह,ै तो आप इसे
सुि सकते हैं या गीली उंगली से इसे महसूस कर सकते हैं।

10. यकर आप पुश-पुल एिाप्टर को कई चैम्बरों के कक्वक-कपललंग प्लग से जोड़िा चाहते हैं, तो प्रत्येक चैम्बर
के ललए चरण 8 और चरण 9 को रोहराएं।

6.5  लियं्रिण और पॉवर से जोड़िा

DC पॉवर सॉकेट और लियं्रिण इंटरफे़स चैम्बर के पीछे की ओर होते हैं।

आंकड़ े6-6: सप्लाई और लियं्रिण पैिल

X1 = 24 V DC पावर सप्लाई यूलिट (कें द्र लपि: सकारात्मक वो्डटेज) के ललए सॉकेट
X2 = RJ45 (LAN) लियं्रिण किेक्टर
X3 = D-Sub 9 लियं्रिण किेक्टर
P1 = संपीलड़त हवा के ललए कक्वक-कपललंग प्लग, अध्याय  रिेें6.4
╧ = सप्लाई और लियं्रिण पैिल के बगल में ग्राउंलिगं टलम्मिल (अि्म ग्राउंि संपक्म )

लियं्रिण और पॉवर से जोड़िा
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कं्रिोल लसस्टम किेक्ट करिे के ललए

यह केवल वायुचाललत या इलेलक््रिक रूप से संचाललत ररवाजे वाले चैम्बर पर लागू होता ह।ै

ररवाजे के स्िािीय मैिुअल लियं्रिण के ललए, ररवाजे के बटि का उपयोग करें।

ररमोट लियं्रिण के ललए, चैम्बर को अपिी लियं्रिण प्रणाली से जोड़ें। आपकी प्रणाली की आवश्यकताओं के
आधार पर, आप ईिरिेट (LAN) या RS-232 इंटरफे़स का उपयोग कर सकते हैं।

1. सीररयल पोट्म के जररये ररमोट लियं्रिण के ललए, अपिी लियं्रिण प्रणाली से एक RS-232 तार को D-
Sub 9 किेक्टर से जोड़ें (आंकड़ े6-6 में [X3] रिेें)।
पोट्म सेरटंग्स के ललए, "कमांि प्रोटोकॉल" पृष्ठ पर 49 रिेें।
"स््ेरिट-थ्रू" RS-232 तार का उपयोग करें, "लियं्रिण कंप्यूटर के ललए RS-232 किेक्शि के ललए स््ेरिट-थ्रू
तार का उपयोग करें" पृष्ठ पर 31 रिेें।
EMC कारणों से, RS-232 तार की लंबाई को अलधकतम 30 मी तक सीलमत करें।

2. ईिरिेट के जररये ररमोट लियं्रिण के ललए, अपिी लियं्रिण प्रणाली से LAN तार को RJ45 किेक्टर के
साि जोड़ें (आंकड़ े6-6 में [X2] रिेें)।
आप स्वेल्छछत लंबाई की LAN तार का उपयोग कर सकते हैं। ईिरिेट कॉलन्फ़गरेशि के ललए , "LAN
िेटवक्म  कॉलन्फ़गर करिे के ललए" पृष्ठ पर 32 रिेें।

लियं्रिण कंप्यूटर के ललए RS-232 किेक्शि के ललए स््ेरिट-थ्रू तार का उपयोग करें
RS-232 इंटरफे़स के साि संगत रो प्रकार की लिवाइसों को प्रलतलष्ठत ककया जािा चालहए:
● एक "DTE" एक िटेा टलम्मिल उपकरण होता ह,ै उराहरण के ललए पीसी में एक लब्डट-इि सीररयल पोट्म
● एक "DCE" एक िटेा संचार उपकरण होता ह,ै उराहरण के ललए चैम्बर का ररमोट लियं्रिण इंटरफे़स

रो DTE लिवाइसों को जोड़िे के ललए TXD-RXD और RTS-CTS लपिों के बीच क्रॉस तारों के साि एक
केबल की आवश्यकता होती ह।ै इसके लवपरीत, अपिे चैम्बर के ररमोट लियं्रिण इंटरफे़स (DCE) को लियं्रिण
कंप्यूटर (DTE) से जोड़िे के ललए स््ेरिट-थ्रू तार की आवश्यकता होती ह।ै

पॉवर किेक्शि के ललए आवश्यक शत्तें

अवलशष्ट जोलिमों और संभालवत ितरिाक लस्िलतयों से िुर को पररलचत करें।

अध्याय 2.2, "अवलशष्ट जोलिम", पृष्ठ पर 10 और अध्याय 2.3, "संभालवत रूप से ितरिाक लस्िलतयाँ",
पृष्ठ पर 11 रिेें।

हम एक पैलिक बटि इंस्टॉल करिे की सलाह रतेे हैं। यह एक पावर-ऑफ़ लस्वच ह ैजो एक आपातकालीि
लस्िलत होिे पर चेंबर को तुरंत लिल्कक्रय करिा सुलिल्चित करता ह।ै पैलिक बटि लिलीवरी में शालमल िहीं
होता ह।ै लच्रि एक उराहरण रशा्मता ह।ै

सुलिल्चित करें कक:
● पैलिक बटि ऐसी जगह लगाया गया ह ैजहाँ ऑपरेटर आसािी से पहुचं सकता ह।ै
● हर ऑपरेटर को पता ह ैकक पैलिक बटि कहाँ लस्ित ह।ै
● पैलिक बटि को रबािा चैम्बर की AC पॉवर सप्लाई को बालधत करता ह।ै मतलब कक मेन्स लग्रि पावर

सॉकेट जहां पॉवर सप्लाई यूलिट जुड़ी होती ह,ै पॉवर से हटा री जाती ह।ै

पावर किेक्शि तैयार करिे के ललए

1. चैम्बर की बॉिी की इलेक््रिोस्टैरटक चालजजिंग से बचिे के ललए, ग्राउंलिगं टलम्मिल (अि्म ग्राउंि संपक्म  ) को
संचालि स्िाि में पृथ्वी से जोड़ें।

लियं्रिण और पॉवर से जोड़िा
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2. बाहरी पॉवर सप्लाई यूलिट (क्रम सं. 1210.7812.00) को पॉवर कॉि्म के साि संयोलजत करें, जो आपकी
क्षे्रिीय पॉवर सॉकेट प्रकार के ललए कफट होता ह।ै
ऐसा करिे के ललए, पावर कॉि्म के C14 किेक्टर को बाहरी पॉवर सप्लाई यूलिट में लगाएं।

3. पॉवर सप्लाई यूलिट को ऐसी लस्िलत में रिें, जो पॉवर सप्लाई यूलिट और उसकी तारों के साि ररवाजे
के िुलिे के टकराव से बचाव करे।
हम पॉवर सप्लाई यूलिट को चैम्बर के पीछे रििे की सलाह रतेे हैं।

4. पॉवर सप्लाई यूलिट को अपिे मेन्स लग्रि पावर सॉकेट से जोड़ें।
केवल लिलीवरी में शालमल 24 V DC पॉवर सप्लाई यूलिट का उपयोग करें।
EMC कारणों से, DC तार की लंबाई को अलधकतम 3  मी तक सीलमत करें।
सुलिल्चित करें कक जब आप पैलिक बटि को रबाते हैं, तो लग्रि पॉवर सॉकेट मेन्स लग्रि पॉवर से अलग हो
जाता ह,ै "पॉवर किेक्शि के ललए आवश्यक शत्तें" पृष्ठ पर 31 रिेें।

चेंबर को सकक्रय करिे के ललए

चेम्बर को पावर से किेक्ट करिे से यह सकक्रय हो जाता ह।ै इसमें अलग से [ON / OFF] लस्वच िहीं होता ह।ै

1. सावधािी! स्वचाललत ररवाजे की शुरुआती गलतलवलध से चोट लग सकती ह.ै जब आप चैम्बर को पॉवर से
जोड़ते हैं, तो वायुचाललत रूप से संचाललत ररवाजा अचािक गलतमाि हो सकता ह।ै
पहले सकक्रयण पर ररवाजे की अप्रत्यालशत गलतलवलध को रोकिे के ललए, लिम्नलललित सुरक्षा उपाय करें।
यकर चैम्बर का ररवाजा वायुचाललत रुप से संचाललत ह,ै तो ररवाजे को पूरी तरह से बंर होिे तक इसे
धकेलें।

2. पॉवर सप्लाई यूलिट (लिलीवरी में शालमल) के DC प्लग को 24 V DC पॉवर सप्लाई किेक्टर से जोड़ें,
"पावर किेक्शि तैयार करिे के ललए" पृष्ठ पर 31 रिेें।

आंकड़ े7-1 पररणामी किेक्शन्स करिाता ह।ै
चेंबर सकक्रय हो गया ह।ै

3. यकर चैम्बर में इलेलक््रिक ररवाजा संचालि ह,ै तो ररवाजे के बटि (आंकड़ े4-1) को रबा कर ररवाजा
िोलें।
ररवाजे के पूरी तरह से िुलिे तक प्रतीक्षा करें। इसमें सामान्य से अलधक समय लग सकता ह,ै क्योंकक
चैम्बर ररवाजे की लस्िलतयों को संरलभ्मत करिे के ललए पहले िुलिे-बंर होिे के चक्र का उपयोग करता ह:ै

a) यकर पॉवर-अप के रौराि ररवाजा मूल रूप से बंर ह,ै तो यह पूरी तरह से िुलिे तक धीरे-धीरे
िुलता ह।ै

b) यकर पावर-अप के रौराि ररवाजा मूल रूप से िुला होता ह,ै तो चैम्बर, केवल, िोड़ी सी गलतलवलध
के साि, संरलभ्मत करिे के ललए िुलिे की लस्िलत का उपयोग करता ह।ै

LAN िेटवक्म  कॉलन्फ़गर करिे के ललए

केवल एक उपयोगकता्म ही यह काम कर सकता ह।ै

► अध्याय 8.2, "ररमोट कॉलन्फ़गरेशि कमांि", पृष्ठ पर 51 में बताए गए कमांि का उपयोग करके LAN
िेटवक्म  को कॉलन्फ़गर करें।
लिफ़ॉ्डट IP पता 192.168.178.41, पोट्म 5000 ह।ै
ध्याि रें कक RESET कमांि केवल RS-232 इंटरफे़स के जररये, ि कक LAN के जररये, उपलब्ध कमांि
के संलक्ष्ति लववरण वाली स्टाट्म स्क्रीि लौटाती ह।ै

लियं्रिण और पॉवर से जोड़िा
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6.6  सुरक्षा प्रणाललयों का परीक्षण

यह केवल वायुचाललत या इलेलक््रिक रूप से संचाललत ररवाजे वाले चैम्बर पर लागू होता ह।ै

लिम्नािुसार उलचत काय्मप्रणाली के ललए ररवाजे के स्वचाललत आपातकालीि लिल्कक्रयकरण मैकेलिज्म की जांच
करें:

1. "चेंबर को सकक्रय करिे के ललए" पृष्ठ पर 32 के अिुसार चैम्बर को सकक्रय करें।

2. अध्याय 7.3.4, "स्वचाललत ररवाज़ा िोलिा", पृष्ठ पर 41 के अिुसार ररवाजे को िोलें।

3. ररवाजा िुलिे के ककिारे पर एक समतल रुकावट को लगाएं।
हम 1 सेमी से 2 सेमी तक मोटी लकड़ी के समतल टुकड़ ेया समाि सामग्री का उपयोग करिे की सलाह
रतेे हैं। वैकल्डपक रूप से, पेंचकस के हैंिल का उपयोग करें।

4. ररवाज़ा बंर करें।

5. पुलष्ट करें कक "परीक्षण पास" पृष्ठ पर 33 में बताए गए अिुसार, ररवाजे के रुकावट से टकरािे पर
स्वचाललत आपातकालीि लिल्कक्रयकरण मैकेलिज्म ररवाजे को रोक रतेा ह।ै
यकर परीक्षण लवफल हो जाता ह,ै तो "परीक्षण फे़ल" पृष्ठ पर 33 रिेें और चरण 6 में बताए गए अिुसार
आगे बढ़ें।

6. चेताविी! व्यलक्तगत चोटों का ितरा. "गलतमाि ररवाजा" पृष्ठ पर 11 रिेें।
यकर स्वचाललत आपातकालीि लिल्कक्रयकरण मैकेलिज्म लवफल हो जाता ह,ै तो ये करम उठाएँ:

a) तुरंत चैम्बर के साि काम करिा बंर कर रें।
b) यह सुलिल्चित करिे के ललए चैम्बर को कमीशि से बाहर लिकालें कक कोई और इसका उपयोग िहीं

करता ह।ै अध्याय 11.1, "उपयोग से बाहर करिा", पृष्ठ पर 65 रिेें।
c) Rohde & Schwarz ग्राहक सहायता से संपक्म  करें।

परीक्षण पास

यकर ररवाजे का बंर होिा रुक जाता ह ैऔर ररवाजे की LED लाल (्रिुरट मोि को इंलगत करता) चमकिे
लगती ह,ै तो स्वचाललत आपातकालीि लिल्कक्रयकरण इ्छछा अिुसार काम करता ह।ै

1. यह पुलष्ट करिे के ललए कक ररवाजा ्रिुरट मोि में ह,ै DOOR? के्वरी भेजें। ्रिुरट मोि में, जवाब DOOR
STATE ERR होता ह।ै

2. अध्याय 3.2, "स्वचाललत आपातकालीि लिल्कक्रयकरण", पृष्ठ पर 15 में बताए गए अिुसार ररवाजे को
कफर से सकक्रय करिे के ललए आगे बढ़ें।

परीक्षण फे़ल

यकर ररवाजा ्रिुरट मोि में जाए लबिा रुकावट के लिलाफ बंर होिे की कोलशश करिा जारी रिता ह,ै
आपातकालीि लिल्कक्रयकरण लवफल हो गया ह।ै

● इलेलक््रिकल रूप से संचाललत ररवाजे वाला चैम्बर रुकिे और लगभग 1 सेमी के अंतराल तक लवराम होिे
के ललए तैयार ककया गया ह।ै

● वायुचाललत रूप से संचाललत ररवाजे वाला चैम्बर रुकिे और साि ही वायुचाललत प्रणाली को
रबावरलहत करिे के ललए तैयार ककया गया ह,ै लजससे ररवाजा बलरलहत हो जाता ह ैयकर बंर होिे का
कुल समय 8 सेकंि से अलधक हो जाता ह।ै

सुरक्षा प्रणाललयों का परीक्षण
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6.7  प्रलतबंलधत पहुचँ वाले क्षे्रिों को पररभालषत करिा

यह केवल वायुचाललत या इलेलक््रिक रूप से संचाललत ररवाजे वाले चैम्बर पर लागू होता ह।ै

ररवाजे के संचालि के कारण ककसी रघु्मटिा के जोलिम को कम करिे के ललए, उि रो क्षे्रिों को पररभालषत करें
जो चैम्बर तक पहुचं को प्रलतबंलधत करते हैं। सटीक लियम लिधा्मररत करें कक ककसी क्षे्रि में ककसे प्रवेश करिे की
अिुमलत ह ैऔर कब। "ररवाजे का संचालि" पृष्ठ पर 13 रिेें।
● ररवाजे का क्षे्रि: ररवाजे के बाहरी तरफ लगे सहायक उपकरणों सलहत, िुले ररवाजे के द्वारा उपयोग

ककया जािे वाला क्षे्रि।
हर चीज़ और हर ककसी को ररवाजे के संचालि के रौराि ररवाजे के क्षे्रि से बाहर रहिा चालहए।

● काय्म क्षे्रि: ररवाजे के क्षे्रि के आसपास 1  मी के रायरे का एक क्षे्रि। 1 मीटर की ररूी यह सुलिल्चित करती
ह ैकक कोई भी व्यलक्त काय्म क्षे्रि के बाहर िड़ ेहोिे पर चैम्बर में िहीं पहुचं सकता ह।ै
चैम्बर के पॉवर से जुड़ ेहोिे पर एक समय में केवल एक उपयोगकता्म व्यलक्त को ही काय्म क्षे्रि तक पहुचंिे
की अिुमलत री जाती ह।ै
यकर एक से अलधक व्यलक्तयों के पास काय्म क्षे्रि तक पहुचं होती ह,ै तो पहले चैम्बर को पॉवर से हटा रें।
"पावर और कं्रिोल से लिस्किेक्ट करिे के ललए" पृष्ठ पर 65 रिेें।

आंकड़ े6-7: जमीि पर लचलह्ित प्रलतबंलधत पहुचँ वाले क्षे्रि

ररवाजे का क्षे्रि = आंतररक लचलह्ित रेिाएं; यहाँ: पीला और काला
काय्म क्षे्रि = बाहरी लचलह्ित रेिाएं; यहाँ: लाल और काला

प्रलतबंलधत पहुचं वाले क्षे्रिों को लचलह्ित करिे के ललए

1. सुलिल्चित करें कक चैम्बर को सुरलक्षत रूप से रिा गया ह ैऔर अपिी सप्लाई से जुड़ा हुआ ह।ै

प्रलतबंलधत पहुचँ वाले क्षे्रिों को पररभालषत करिा
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2. चैम्बर के बाईं या राईं ओर एक करम रिें।

3. सुलिल्चित करें कक ररवाजे के सामिे 40  सेमी का स्िाि िाली हो।

4. ररवाजा िोलिे के ललए बटि रबाएं। अध्याय 7.3, "ररवाजे का संचालि", पृष्ठ पर 38 रिेें।

5. आंकड़ े6-7 में करिाए गए अिुसार चैम्बर के िुले ररवाजे के िीचे जमीि पर ररवाजे का क्षे्रि लचलह्ित
करें।
यकर कोई सहायक उपकरण, उराहरण के ललए फ़ीिथ्रू, चैम्बर के ररवाजे पर मौजूर हैं, तो ये लगे हुए
सहायक उपकरण ररवाजे के क्षे्रि को बढ़ा रतेे हैं। ररवाजे के क्षे्रि को इसके वास्तलवक आकार के अिुसार
लचलह्ित करें।

6. अध्याय 7.3.5, "स्वचाललत ररवाज़ा बंर करिा", पृष्ठ पर 42 के अिुसार ररवाजे को बंर करें।

7. सुलिल्चित करें कक कोई भी व्यलक्त रबुारा ररवाजा िहीं िोलता ह।ै

8. जमीि पर ररवाजे के क्षे्रि के बाहर 1 मी की ररूी पर काय्म क्षे्रि को लचलह्ित करें। आंकड़ े6-7 रिेें।

9. यकर पास के चैम्बरों के काय्म क्षे्रि एक-रसूरे को ओवरलैप करते हैं या स्पश्म करते हैं, तो पास के चैम्बरों के
काम को लवलियलमत करिे के ललए कुछ अलतररक्त सुरक्षा लियमों को लिधा्मररत करें। हम चैम्बरों के बीच
पया्म्ति स्िाि छोड़िे की सलाह रतेे हैं, ताकक व्यलक्तगत काय्म क्षे्रि स्िालपत ककए जा सकें ।

10. यकर आप चैम्बर को ककसी िए स्िाि पर ले जाते हैं, तो जमीि पर कफर से क्षे्रिों को लचलह्ित करें।

प्रलतबंलधत पहुचँ वाले क्षे्रिों को पररभालषत करिा
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7  ऑपरेशि
अवलशष्ट जोलिमों और संभालवत ितरिाक लस्िलतयों से िुर को पररलचत करें।

अध्याय 2.2, "अवलशष्ट जोलिम", पृष्ठ पर 10 और अध्याय 2.3, "संभालवत रूप से ितरिाक लस्िलतयाँ",
पृष्ठ पर 11 रिेें।

चैम्बर के संचालि में लिम्नलललित उपअध्यायों में वलण्मत गलतलवलधयों शालमल हैं:

● चेंबर को सकक्रय करिा....................................................................................................36
● चेंबर को लिल्कक्रय करिा................................................................................................. 37
● ररवाजे का संचालि.......................................................................................................38
● चेंबर में एक DUT रििा................................................................................................44
● DUT को जोड़िा.......................................................................................................... 47
● लशफ़्ट की समाल्ति की तैयारी............................................................................................ 48

7.1  चेंबर को सकक्रय करिा

एक पूव्म आवश्यकता के रूप में, सुलिल्चित करें कक अध्याय 6, "इंस्टॉलेशि और उपयोग शुरू करिा",
पृष्ठ पर 24 में वलण्मत सभी लिर्देश लि्कपाकरत ककए गए हैं।

चेंबर को सकक्रय करिे के ललए

चेम्बर को पावर से किेक्ट करिे से यह सकक्रय हो जाता ह।ै इसमें अलग से [ON / OFF] लस्वच िहीं होता ह।ै

1. सावधािी! स्वचाललत ररवाजे की शुरुआती गलतलवलध से चोट लग सकती ह.ै जब आप चैम्बर को पॉवर से
जोड़ते हैं, तो वायुचाललत रूप से संचाललत ररवाजा अचािक गलतमाि हो सकता ह।ै
पहले सकक्रयण पर ररवाजे की अप्रत्यालशत गलतलवलध को रोकिे के ललए, लिम्नलललित सुरक्षा उपाय करें।
यकर चैम्बर का ररवाजा वायुचाललत रुप से संचाललत ह,ै तो ररवाजे को पूरी तरह से बंर होिे तक इसे
धकेलें।

2. पॉवर सप्लाई यूलिट (लिलीवरी में शालमल) के DC प्लग को 24 V DC पॉवर सप्लाई किेक्टर से जोड़ें,
"पावर किेक्शि तैयार करिे के ललए" पृष्ठ पर 31 रिेें।

आंकड़ े7-1 पररणामी किेक्शन्स करिाता ह।ै
चेंबर सकक्रय हो गया ह।ै

3. यकर चैम्बर में इलेलक््रिक ररवाजा संचालि ह,ै तो ररवाजे के बटि (आंकड़ े4-1) को रबा कर ररवाजा
िोलें।
ररवाजे के पूरी तरह से िुलिे तक प्रतीक्षा करें। इसमें सामान्य से अलधक समय लग सकता ह,ै क्योंकक
चैम्बर ररवाजे की लस्िलतयों को संरलभ्मत करिे के ललए पहले िुलिे-बंर होिे के चक्र का उपयोग करता ह:ै

a) यकर पॉवर-अप के रौराि ररवाजा मूल रूप से बंर ह,ै तो यह पूरी तरह से िुलिे तक धीरे-धीरे
िुलता ह।ै

b) यकर पावर-अप के रौराि ररवाजा मूल रूप से िुला होता ह,ै तो चैम्बर, केवल, िोड़ी सी गलतलवलध
के साि, संरलभ्मत करिे के ललए िुलिे की लस्िलत का उपयोग करता ह।ै

चेंबर को सकक्रय करिा
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आंकड़ े7-1: 24 V DC पॉवर सप्लाई किेक्टर [X1] (कें द्र)

आंकड़ े7-1 में, सप्लाई और लियं्रिण पैिल (आंकड़ े4-2 में लेबल 5) ईिरिेट [X2] या सीररयल इंटरफे़स [X3]
के जररये ररमोट लियंल्रित प्रणाली से जुड़ा िहीं होता ह।ै इस उराहरण में, सप्लाई और लियं्रिण पैिल में
संपीलड़त हवा के ललए कोई कक्वक-कपललंग प्लग िहीं होता ह,ै [P1] इसललए चैम्बर में कोई वायुचाललत रूप से
संचाललत ररवाजा िहीं होता ह।ै

संपीलड़त-हवा सप्लाई के लबिा बूरटंग
संपीलड़त-हवा सप्लाई से मुक्त, इलेलक््रिक पॉवर सप्लाई जुड़ जािे के बार, वायुचाललत ररवाजा संचालि वाला
चैम्बर बूट भी होता ह।ै हालांकक, वायुचाललत चैम्बर प्रकार के संचालि के ललए संपीलड़त हवा की आवश्यकता
होती ह।ै संपीलड़त-हवा की सप्लाई के लबिा, चैम्बर एक ्रिुरट संरशे रतेा ह ैऔर ररवाजा िुलिे के मैकेलिज्म
को लिल्कक्रय कर रतेा ह।ै
ररवाजा िुलिे के मैकेलिज्म को कफर से सकक्रय करिे के ललए, इलेलक््रिक पॉवर सप्लाई को हटाएं और
संपीलड़त-हवा की आपूलत्म को सक्षम करें (इसे जोड़ कर या इसे चालू करके)। कफर इलेलक््रिक पॉवर सप्लाई जोड़ें
और अध्याय 7.1, "चेंबर को सकक्रय करिा", पृष्ठ पर 36 में बताए गए अिुसार आगे बढ़ें।

7.2  चेंबर को लिल्कक्रय करिा

चेंबर को पावर से लिस्किेक्ट करिे से यह लिल्कक्रय हो जाता ह।ै इसमें अलग से [ON / OFF] लस्वच िहीं
होता ह।ै

चेंबर को लिल्कक्रय करिे के ललए

1. इसे इसकी इलेलक््रिक पॉवर सप्लाई से हटा रें।

2. यकर चैम्बर में वायुचाललत ररवाजा संचालि ह,ै तो वायुचाललत प्रणाली को भी हटा रें ("संपीलड़त हवा से
हटािे के ललए" पृष्ठ पर 65 रिेें)।

चेंबर को लिल्कक्रय करिा
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3. यकर आप लंबे समय के ललए चैम्बर को लिल्कक्रय कर रतेे हैं, तो हम चैम्बर के ररवाजे को मैिुअल रूप से
िोलकर (जहाँ तक आप चाहें) ररवाजे के गैसकेट को आराम रिेे की सलाह रतेे हैं, अध्याय 5.5,
"भंिारण", पृष्ठ पर 23 रिेें।

आपातकालीि लिल्कक्रयता

अध्याय 3, "आपात लस्िलतयाँ", पृष्ठ पर 15 रिेें।

7.3  ररवाजे का संचालि

यह अध्याय एक हैंिल द्वारा या ररवाजे के बटि को रबाकर ररवाजे के मैन्युअल लियं्रिण का वण्मि करता है
(आंकड़ े4-1 में लेबल 6)।

ररमोट से लियंल्रित ररवाजे के संचालि के ललए, अध्याय 8.3, "ररवाजे के संचालि के कमांि", पृष्ठ पर 53
रिेें। यकर ककसी परीक्षण प्रणाली का सॉफ़्टवेयर ररवाजा लियं्रिण के कमांि भेजता ह,ै तो DUT हैंिललंग को
एक ऐसी प्रणाली द्वारा स्वचाललत भी ककया जा सकता ह,ै जो मािव संचालक के काय्तों को प्रलतस्िालपत करती
ह।ै

● ररवाजे की लस्िलत के संकेत..............................................................................................38
● मैन्युअल रूप से संचाललत ररवाजा िोलिा..........................................................................38
● मैन्युअल रूप से संचाललत ररवाजा बंर करिा.......................................................................40
● स्वचाललत ररवाज़ा िोलिा............................................................................................. 41
● स्वचाललत ररवाज़ा बंर करिा.......................................................................................... 42
● LED के चमकिे पर प्रकक्रया.............................................................................................43

7.3.1  ररवाजे की लस्िलत के संकेत

ररवाजे के बटि के िीचे LED (आंकड़ े7-6 ) ररवाजे की लस्िलत को लिम्नािुसार रशा्मता ह:ै

एलईिी (LED) ररवाजे और चेम्बर की लस्िलत

हरी लाइट ररवाजा पूरी तरह से बंर ह ैऔर चैम्बर माप के ललए तैयार लस्िलत में ह।ै

लाल लाइट ररवाजा िुला ह ैया वत्ममाि में िुल रहा ह ैया बंर हो रहा ह।ै

चमकती लाल लाइट ्रिुरट, पृष्ठ पर LED के चमकिे पर प्रकक्रया रिेें 43.

कोई लाइट िहीं चैम्बर को पॉवर से हटा करया गया ह।ै

ररमोट से लियंल्रित ररवाजे की लस्िलत के बारे के्वरी करिे के ललए, DOOR? कमांि का उपयोग करें।

7.3.2  मैन्युअल रूप से संचाललत ररवाजा िोलिा

केवल उि चैम्बरों पर लागू होता ह ैलजिमें ररवाजे R&S CMQ-B22C को मैन्युअल रूप से िोलिे और बंर
करिे का लवक्डप होता ह।ै

इि चैम्बरों के ररवाजे में "ओवर-सेंटर कम्प्रेशि-लैच" मैकेलिज्म के साि एक हैंिल होता ह,ै लेककि इिमें कोई
इलेलक््रिक या वायुचाललत संचालि िहीं होता ह।ै इसललए आप स्वचाललत ररवाजे को िहीं चला पाते।

ररवाजे का संचालि
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हालांकक ररवाजे का बटि (आंकड़ े4-1 में 6 लेबल) ररवाजे को िोलता या बंर िहीं करता ह,ै लेककि कफर भी
यह लिम्नलललित काय्तों के ललए उपलब्ध हैं:
● इस बटि के िीचे री गई LED ररवाजे की लस्िलत को रशा्मती ह,ैअध्याय 7.3.1, "ररवाजे की लस्िलत के

संकेत", पृष्ठ पर 38 रिेें।
● यकर आपका चैम्बर R&S CMQ-B501H उच्च परररक्षण काय्मक्षमता (रिेें "ररवाजे को जोर से बंर करिे

के ललए चुम्बक" पृष्ठ पर 43) के लवक्डप से सुसल्जित ह,ै तो ररवाजे के बंर होिे की लस्िलत में बटि को
रबािे से लवद्युत चुम्बक लिल्कक्रय हो जाते हैं जो को बंर करिे की शलक्त को बढ़ाते ह।ै

कम्प्रेशि-लैच मैकेलिज्म के कम्पोिेन्ट्स को आंकड़ े7-2 में करिाया गया ह:ै

आंकड़ े7-2: ओवर-सेंटर कम्प्रेशि-लैच मैकेलिज्म (बाएं), और लववरण लच्रि (राएं) का क्रॉस-अिुभागीय शीष्म रशृ्य

1 = चैम्बर के सामिे की रीवार
2 = ररवाज़ा (यहां अध्म-पाररश्जी करिाया गया ह)ै
3 = ओवर-सेंटर कम्प्रेशि-लैच मैकेलिज्म का हनै्िल
4 = ओवर-सेंटर कम्प्रेशि-लैच मैकेलिज्म का लीवर बेयररंग
5 = कंुिी लगािा
6 = कंुिी के ललए ब्लॉक पकड़ें
7 = चैम्बर की रीवार में कैच-ब्लॉक कफक्स्चर
8 = एिज्जी चेि की ओर केबल िक्ट

मैन्युअल रूप से ररवाजा िोलिे के ललए

1. आंकड़ े7-4 में पोलज़शि 1 से 2 तक के हैंिल को िोलें।

ररवाजे के मैकेलिज्म की मजबूती से बंर करिे की शलक्त जारी की जाती ह।ै

2. इसके आगे आंकड़ े7-4 में पलज़शि 2 से 3 तक के हैंिल को िोलें।

कंुिी कैच ब्लॉक से अलग हो जाती ह।ै

3. यकर आपका चैम्बर उच्च परररक्षण काय्मक्षमता R&S CMQ-B501H के ललए लवक्डप से सुसल्जित ह,ै तो
ररवाजे का बटि रबाएं।

एन्हांस्ि क्लोलजंग फोस्म के ललए लब्डट-इि इलेक््रिोमैग्नेट्स अक्षम कर करए जाते हैं।
मैिुअल चैम्बर में इस लवक्डप के लबिा, बटि को रबािे से कोई प्रभाव िहीं पड़ता ह।ै

4. मैन्युअल रूप से ररवाजा िोलें।

ररवाजे का गैप 8 mm से अलधक होिे पर LED लाल हो जाती ह।ै
लवक्डप वाले चैम्बर में R&S CMQ-B501H, जब ररवाजे का गैप 0.3 mm से अलधक हो जाता ह,ै तो
LED लाल हो जाती ह।ै
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आंकड़ े7-3: ररवाजा बंर होिे पर हरी LED (बाएं), ररवाजा िुले होिे पर लाल (राएं) LED

कैच ब्लॉक, जो चैम्बर की रीवार के साि संलग्न होता ह,ै वहीं पर रटका रहता ह ैऔर जब ररवाजा आगे
आता ह ैतो ररवाजे के छेर में चला जाता ह।ै

जब ररवाजा अपिे सामिे के पड़ाव पर पहुचंता ह,ै तो िोलिे की प्रकक्रया पूरी हो जाती ह।ै

आंकड़ े7-4: मैिुअल ओपलिंग प्रकक्रया

1 = समािांतर पोलज़शि में हनै्िल: चैम्बर बंर ह ैऔर कसकर लॉक है
2 = आधे िुले हुए पोलज़शि में हैंिल: ररवाजे से यांल्रिक समापि बल जारी ककया जाता है
3 = पूरी तरह से िुली पोलज़शि में हैंिल: कंुिी िुली ह ै(लाल तीर)
4 = पूरी तरह से िुली पोलज़शि में हैंिल: िीले तीरों की करशा में ररवाजा िोलें

7.3.3  मैन्युअल रूप से संचाललत ररवाजा बंर करिा

केवल उि चैम्बरों पर लागू होता ह ैलजिमें ररवाजे R&S CMQ-B22C को मैन्युअल रूप से िोलिे और बंर
करिे का लवक्डप होता ह।ै

मैिुअल िोर के ओवर-सेंटर कम्प्रेशि-लैच मैकेलिज्म के लववरण के ललए, अध्याय 7.3.2, "मैन्युअल रूप से
संचाललत ररवाजा िोलिा", पृष्ठ पर 38 रिेें।

ररवाजे के रिरिाव के ललए, अध्याय 9.4.2, "मैिुअल ररवाजे की मालसक जांच", पृष्ठ पर 59 रिेें।

मैन्युअल रूप से ररवाजे को बंर करिे के ललए

1. यह सुलिल्चित करें कक ररवाजे के रास्ते में कोई बाधा िहीं ह।ै

2. सुलिल्चित करें कक हैंिल ररवाजे से 90° के कोण पर पूरी तरह से िुली लस्िलत में ह,ै जैसा कक लच्रि 3 और
4 में आंकड़ े7-4 में ह।ै

यह पोलज़शि कैच ब्लॉक (6) के साि कंुिी (आंकड़ े7-2 में 5 लेबल) की टक्कर को रोकती ह।ै

3. ररवाज़े को मैन्युअल रूप से धक्का र ेकर बंर करें।

ररवाजा चैम्बर की रीवार को छूता ह,ै और कैच ब्लॉक ररवाजे में छेर के माध्यम से बाहर लिकलता ह।ै
ररवाजे का गैप < 8 mm होिे पर LED हरी हो जाती ह।ै
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यकर आपका चैम्बर उच्च परररक्षण काय्मक्षमता R&S CMQ-B501H के ललए लवक्डप से सुसल्जित ह,ै
और जब ररवाजे का गैप  8 mm होता ह,ै तो एन्हांस्ि क्लोलजंग फोस्म के ललए लब्डट-इि इलेक््रिोमैग्नेट
सक्षम होते हैं। ररवाजे का गैप < 0.3 mm होिे पर LED हरी हो जाती ह।ै

आंकड़ े7-5: जब ररवाजा िुला होता ह ैतो LED लाल होती ह ै(बाएं), ररवाजा बंर होिे पर LED हरी होती ह ै(राएं)

4. हैंिल को आंकड़ े7-4 में पोलज़शि 3 से 2 पर ले जाएँ।

कंुिी कैच ब्लॉक के साि संलग्न ह।ै

5. इसके बार आंकड़ े7-4 में पोलज़शि 2 से 1 तक हैंिल को बंर करें।

ररवाजे को जोर से बंर कर करया जाता ह।ै

जब हैंिल ररवाजे के समािांतर होता ह ैजबकक कंुिी कैच ब्लॉक से जुड़ी होती ह,ै तो बंर करिे की प्रकक्रया
पूरी हो जाती ह।ै

7.3.4  स्वचाललत ररवाज़ा िोलिा

केवल लिम्नलललित स्वचालि लवक्डपों वाले चैम्बरों पर लागू होता ह:ै
● R&S CMQ-B20Bया R&S CMQ-B20C ररवाजे के इलेलक््रिक संचालि के ललए
● R&S CMQ-B21A या R&S CMQ-B21C वायुचाललत ररवाजे के संचालि के ललए

अवलशष्ट जोलिमों और संभालवत ितरिाक लस्िलतयों से िुर को पररलचत करें।

"ररवाजे का संचालि" पृष्ठ पर 13 और अध्याय 6.7, "प्रलतबंलधत पहुचँ वाले क्षे्रिों को पररभालषत करिा",
पृष्ठ पर 34 रिेें।

चैम्बर का ररवाजा िोलिे के ललए, यह बंर होिा चालहए और इसके सामिे लगी LED को हरे रंग में
प्रकालशत होिा चालहए। यकर यह हरी िहीं ह,ै तो अध्याय 6.5, "लियं्रिण और पॉवर से जोड़िा", पृष्ठ पर 30
और अिुभाग अध्याय 7.1, "चेंबर को सकक्रय करिा", पृष्ठ पर 36 को रिेें।

1. बंर ररवाजे पर हरी LED के ऊपर वाले बटि को रबाएं।

LED लाल हो जाती ह ैऔर ररवाजा िुलिे लगता ह।ै
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आंकड़ े7-6: हरी LED जब ररवाजा पूरी तरह से बंर (बाएं) होता ह,ै लाल जब बंर िहीं (राएं) होता है

िोट: यकर आपका चैम्बर उच्च R&S CMQ-B501H परररक्षण रक्षता (िोट रिेें "ररवाजे को जोर से बंर
करिे के ललए चुम्बक" पृष्ठ पर 43) के लवक्डप से सुसल्जित ह,ै तो बटि को रबािे से ररवाजे को बंर
करिे वाले लवद्युत चुम्बक भी लिल्कक्रय हो जाते हैं।

2. ररवाजे के पूरी तरह से िुलिे तक प्रतीक्षा करें और लहलािा बंर कर रें।

यह स्टेप ओपलिंग प्रकक्रया को पूरा करता ह।ै

यकर एक इलेलक््रिक रूप से संचाललत ररवाजा िुलिे के रौराि रुक जाता ह,ै जो आपके द्वारा िींचकर ररवाजा
िोले जािे के कारण हो सकता ह,ै अध्याय 7.3.6, "LED के चमकिे पर प्रकक्रया", पृष्ठ पर 43 में बताए गए
अिुसार चैम्बर को कफर से सकक्रय करें।

7.3.5  स्वचाललत ररवाज़ा बंर करिा

केवल लिम्नलललित स्वचालि लवक्डपों वाले चैम्बरों पर लागू होता ह:ै
● R&S CMQ-B20Bया R&S CMQ-B20C ररवाजे के इलेलक््रिक संचालि के ललए
● R&S CMQ-B21A या R&S CMQ-B21C वायुचाललत ररवाजे के संचालि के ललए

अवलशष्ट जोलिमों और संभालवत ितरिाक लस्िलतयों से िुर को पररलचत करें।

"ररवाजे का संचालि" पृष्ठ पर 13 और अध्याय 6.7, "प्रलतबंलधत पहुचँ वाले क्षे्रिों को पररभालषत करिा",
पृष्ठ पर 34 रिेें।

चैम्बर के ररवाजे को बंर करिे के ललए, यह िुला होिा चालहए और इसके सामिे लगी LED को लाल रंग में
प्रकालशत होिा चालहए। यकर LED लाल ह,ै लेककि ररवाजा पूरी तरह से िुला िहीं ह,ै तो अध्याय 7.1,
"चेंबर को सकक्रय करिा", पृष्ठ पर 36 रिेें। यकर LED लब्डकुल भी रोशि िहीं ह,ै तो चैम्बर को इसकी
इलेलक््रिक पॉवर सप्लाई से जोड़ें; अध्याय 6.5, "लियं्रिण और पॉवर से जोड़िा", पृष्ठ पर 30 और अध्याय 7.1,
"चेंबर को सकक्रय करिा", पृष्ठ पर 36 रिेें।

1. िुले हुए ररवाजे पर लाल LED के ऊपर वाले बटि को रबाएं।

ररवाजा बंर होिे लगता ह।ै

2. ररवाजे के पूरी तरह से बंर होिे तक प्रतीक्षा करें।

LED हरी हो जाती ह:ै
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आंकड़ े7-7: लाल LED जब ररवाजा िुला होता ह ै(बाएं), बंर होिे पूरा होिे के बार हरी (राएं)

िोट: ररवाजे को जोर से बंर करिे के ललए चुम्बक. यकर आपका चैम्बर उच्च परररक्षण रक्षता (आरशे
संख्या) के लवक्डप R&S CMQ-B501H से सुसल्जित ह,ै 1540.4020.04तो ररवाजा बंर करिे से
ररवाजे के शीष्म कोिों में रो लवद्युत चुम्बक स्वतः सकक्रय हो जाते हैं। ये चुम्बक तब सकक्रय होते हैं, जब
िोर गैप < 8 mm होता ह।ै चुम्बक ररवाजे के अंतर को कम करते हुए और ररवाजे की RF सीललंग को
बढ़ाकर, मजबूती के साि ररवाजे को बंर कर सकते हैं। चुम्बक के बीच एक प्रालक्सलमटी सेंसर इस लागू
की गई बंर लस्िलत की लिगरािी करता ह ैऔर ररवाजे के िीचे LED को हरे रंग में लस्वच करता ह,ै जब
ररवाजे का गैप < 0.3 mm होता ह।ै

यह स्टेप बंर करिे की प्रकक्रया को पूरा करता ह।ै

यकर ररवाजा इसके रास्ते में ककसी रुकावट के कारण बंर होिे के रौराि रुक जाता ह,ै तो रुकावट को हटा रें
और अध्याय 7.3.6, "LED के चमकिे पर प्रकक्रया", पृष्ठ पर 43 में बताए गए अिुसार आगे बढ़ें।

7.3.6  LED के चमकिे पर प्रकक्रया

केवल लिम्नलललित स्वचालि लवक्डपों वाले चैम्बरों पर लागू होता ह:ै
● R&S CMQ-B20Bया R&S CMQ-B20C ररवाजे के इलेलक््रिक संचालि के ललए
● R&S CMQ-B21A या R&S CMQ-B21C वायुचाललत ररवाजे के संचालि के ललए

यकर ररवाजा के बटि की LED लाल चमकती ह,ै तो लियं्रिण प्रणाली ररवाजे के िुलिे या बंर होिे में
लवफलता के कारण "DOOR STATE ERR" मोि में होती ह ै(DOOR? पृष्ठ पर 53 रिेें) । चेंबर लिल्कक्रय
हो गया ह।ै यकर इसका ररवाजा वायुचाललत रूप से संचाललत ह,ै तो वायुचाललत प्रणाली को रबावरलहत
ककया जाता ह।ै

चैम्बर को रबुारा सकक्रय करिे के ललए

1. यकर कोई रुकावट ररवाजे को रोकती ह,ै तो रुकावट को हटा रें।

2. यकर चैम्बर का ररवाजा इलेलक््रिक रूप से संचाललत ह,ै तो ररवाजे को बंर करिे की करशा में िोड़ा सा
धकेलें।

इसके लिल्कक्रय मैकेलिज्म में चुंबक के कफर से स्िाि पर चले जािे पर इसमें एक क्लैककंग ध्वलि पैरा होती
ह।ै

3. यकर चैम्बर का ररवाजा वायुचाललत रुप से संचाललत ह,ै तो ररवाजे को पूरी तरह से बंर होिे तक इसे
धकेलें।

4. ररवाजे के बटि को 2  सेकंि के ललए रबाएं।

5. बटि को छोड़ रें (जबकक LED अभी भी चमक रही होती ह)ै।
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6. 3  सेकंि तक प्रतीक्षा करें, जब लसस्टम ररबूट होता ह।ै

LED चमकिा बंर कर रतेी ह ैऔर लगातार लाल लाइट करिाती ह।ै

7. सावधािी! ररवाजे की शुरुआती गलतलवलध से चोट लग सकती ह.ै जब आप वायुचाललत रूप से संचाललत
चैम्बर को कफर से सकक्रय करते हैं, तो इसका ररवाजा अचािक लहल सकता ह।ै
ररवाजे के बटि को कफर से रबाएं।

● यकर ररवाजा इलेलक््रिक रूप से संचाललत ह,ै तो यह अपिी िुलिे की लस्िलत में चला जाता ह।ै
● यकर ररवाजा वायुचाललत रूप से संचाललत ह,ै तो लिम्नलललित होता ह:ै

– वायुचाललत प्रणाली पर रबाव िाला जाता ह।ै
– यकर ररवाजा >8  लममी िुला ह,ै तो यह अपिी िुलिे की लस्िलत में चला जाता ह।ै
– यकर ररवाजा <8  लममी िुला ह,ै तो यह उच्च रबाव के साि बंर हो जाता ह।ै

आप ररवाजे के सामान्य संचालि के साि आगे बढ़ सकते हैं।

7.4  चेंबर में एक DUT रििा

अवलशष्ट जोलिमों और संभालवत ितरिाक लस्िलतयों से िुर को पररलचत करें।

"गलतमाि ररवाजा" पृष्ठ पर 11 और "ररवाजे का संचालि" पृष्ठ पर 13 रिेें।

लवक्डप रिेा

आप अपिे DUT को एक DUT हो्डिर पर ऊध्वा्मधर या क्षैलतज लस्िलत में रि सकते हैं जो ररवाजे के अंरर या
एंटीिा केज में लगा होता ह।ै ताललका 7-1 इि लवक्डपों का संलक्ष्ति लववरण रतेा ह।ै
ताललका 7-1: लिधा्मरण (ररवाजा / केज) और DUT अलभलवन्यास (ऊध्वा्मधर / क्षैलतज) द्वारा लवक्डप रिेा

DUT हो्डिर ऊध्वा्मधर लस्िलत में DUT क्षैलतज लस्िलत में DUT

ररवाजे पर लस्िर ● Drawer Support 1 + DUT Clamp 1 ● Drawer Support 1 + DUT मेज
● Drawer Support 1 + DUT Clamp 2
● Drawer Fixture 2

एंटीिा केज (आंतररक
फे़्रम) पर लस्िर

● Inner Support 1 + DUT Clamp 1 ● Inner Support 1 (साि में DUT मेज)
● Inner Support 1 + DUT Clamp 2

(रोहरी प्लेट कॉलन्फ़गरेशि की आवश्यकता
होती ह)ै

केवल एक लवशेषज्ञ उपयोगकता्म को DUT हो्डिर को माउंट और कॉलन्फ़गर करिे की अिुमलत ह।ै

लिम्नलललित अध्याय लवलभन्न प्रकार के DUT हो्डिरों का उपयोग करिे के तरीकें  बताता ह।ै

● Inner Support 1 का उपयोग करिा................................................................................45
● Drawer Support 1 का उपयोग करिा............................................................................ 45
● DUT Clamp 1 का उपयोग करिा...................................................................................46
● DUT Clamp 2 का उपयोग करिा...................................................................................46
● Drawer Fixture 2 का उपयोग करिा..............................................................................47

चेंबर में एक DUT रििा
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7.4.1  Inner Support 1 का उपयोग करिा

आंकड़ े7-8: R&S CMQ-B711A "Inner Support 1" लवक्डप, क्रम सं. 1537.6310.02

1 = एंटीिा केज पर लगाए जािे के ललए, आंतररक आधार के बगल का रशृ्य
2 = DUT मेज (पाररश्जी) और 2 आयताकार स्टॉप ब्रैकेट के साि सामिे का रशृ्य (यहाँ लाल रंग में करिाया गया ह)ै
3 = "प्योर" एंटीिा केज पर लगे, DUT मेज और स्टॉप ब्रैकेट वाला आंतररक आधार,

"Inner Support 1" (R&S CMQ-B711A) लिम्नािुसार DUT को उठा सकता ह:ै
● सीधे DUT मेज पर ("एंटीिा केज" के साि शालमल ह ै(R&S CMQ-B701A या R&S CMQ-

B702A)
● हो्डिर DUT Clamp 1 पर लगा हुआ

7.4.2  Drawer Support 1 का उपयोग करिा

आंकड़ े7-9: R&S CMQ-B712A "Drawer Support 1" लवक्डप, क्रम सं. 1537.6310.02, ररवाजे के एिाप्टर (ग्रे) और हो्डिर
स््रिट्स (काला) के साि

1 = Drawer Support 1 का बगल और सामिे का रशृ्य, लसंगल-स््रिट कॉलन्फ़गरेशि
2 = Drawer Support 1 का बगल और सामिे का रशृ्य, ड्यूल-स््रिट कॉलन्फ़गरेशि
3 = चैम्बर के ररवाजे की आंतररक सतह पर 2 माउंरटंग लवक्डपों (4) और (5) के साि लपछला रशृ्य
4 = ररवाजे पर ऊपरी माउंरटंग लस्िलत
5 = ररवाजे में लिचली माउंरटंग लस्िलत
6 = ररवाजे पर लगे (करिाया िहीं गया ह)ै और एंटीिा केज में िाले गए, DUT मेज और स्टॉप ब्रैकेट के साि Drawer Support 1

"Drawer Support 1" (R&S CMQ-B712A) लिम्न में से एक हो्डिर को उठािे के ललए काम करता ह:ै
● DUT मेज, "एंटीिा केज" (R&S CMQ-B701A या R&S CMQ-B702A) के साि शालमल
● "DUT Clamp 1" (R&S CMQ-B714A)
● "DUT Clamp 2" (R&S CMQ-B715A)
● "Drawer Fixture 2" (R&S CMQ-B719A)

चेंबर में एक DUT रििा



ऑपरेशिR&S®CMQ500

46लिर्देश हैंिबुक 1179.2925.42 ─ 02

"Drawer Support 1" को चैम्बर के ररवाजे पर ऊपरी या लिचली लस्िलत में लगाया जा सकता ह,ै
अध्याय 7.4.2, "Drawer Support 1 का उपयोग करिा", पृष्ठ पर 45 में लेबल 4 और 5।

7.4.3  DUT Clamp 1 का उपयोग करिा

आंकड़ े7-10: R&S CMQ-B714A "DUT Clamp 1" लवक्डप, क्रम सं. 1537.6255.02

1 = DUT लस्िरता को मुक्त करिे के ललए कंुिी को हटाएं
2 = लिचले ब्रैकेट को लस्िर करिे के ललए पेंच
3 = ऊध्वा्मधर लस्िलत में लगी मोबाइल लिवाइस के साि "DUT Clamp 1" (बगल का रशृ्य)
4 = "Drawer Support 1" पर लगा "DUT Clamp 1" (ऊपर का रशृ्य)

"DUT Clamp 1" 190 लममी x 190 लममी x 8 लममी तक के चर आकार वाले DUT की ऊध्वा्मधर लोलिगं
के ललए काय्म करता ह।ै

"DUT Clamp 1" को चैम्बर में "Drawer Support 1" (आंकड़ े7-10 में ऊपर राएं (4) ओर रिेें) पर या
"Inner Support 1" पर लगाया जा सकता ह।ै

7.4.4  DUT Clamp 2 का उपयोग करिा

आंकड़ े7-11: R&S CMQ-B715A "DUT Clamp 2" लवक्डप, क्रम सं. 1537.6261.02

चेंबर में एक DUT रििा
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1 = लसंगल-प्लेट कॉलन्फ़गरेशि, आकार 336 लममी x 159.5 लममी, आधार और समायोजि रॉि के साि
2 = DUT को रिे हुए, "Drawer Support 1" पर लसंगल-प्लेट कॉलन्फ़गरेशि
3 = "Drawer Support 1" पर ड्यूल-प्लेट कॉलन्फ़गरेशि, आकार 336 लममी x 319 लममी
4 = चैम्बर में िाले गए (ऊपर का रशृ्य), DUT के साि "DUT Clamp 2" (लसंगल-प्लेट कॉलन्फ़गरेशि)

"DUT Clamp 2" चर आकार के DUT की क्षैलतज लोलिगं के ललए काम करता ह।ै

"DUT Clamp 2" को "Drawer Support 1" पर लसंगल- या ड्यूल-प्लेट कॉलन्फ़गरेशि में लगाया जा
सकता ह(ैआंकड़ े7-10।

7.4.5  Drawer Fixture 2 का उपयोग करिा

आंकड़ े7-12: R&S CMQ-B719A "Drawer Fixture 2" लवक्डप, क्रम सं. 1537.6355.02

1 = स्माट्म लिवाइस के ललए हो्डिर (क्षैलतज लोलिगं)
2 = कफक्सचर आधार
3 = ररवाजे का एिाप्टर
4 = कफक्सचर (1, 2) और एिाप्टर (3) चैम्बर के ररवाजे के साि जुड़ ेहुए होते हैं

"Drawer Fixture 2" करए गए आकार के DUT की क्षैलतज लोलिगं के ललए काम करता ह:ै 144.7 लममी x
70.7 लममी x 8.5 लममी, जो कई व्यावसालयक रूप से उपलब्ध स्माट्मफ़ोि का लवलशष्ट आकार ह।ै

"Drawer Fixture 2" को ररवाजे के इंटरफे़स की सहायता से ररवाजे पर ऊपरी या लिचली लस्िलत में
लगाया जा सकता ह,ै जो बाएं, राएं या कें द्र पर लगािे की लस्िलत की अिुमलत रतेा ह।ै ररवाजे का इंटरफे़स
अपिे 2 हो्डिर स््रिट्स के लबिा "Drawer Support 1" के बराबर होता ह।ै

7.5  DUT को जोड़िा

अवलशष्ट जोलिमों और संभालवत ितरिाक लस्िलतयों से िुर को पररलचत करें।

"गलतमाि ररवाजा" पृष्ठ पर 11 और "ररवाजे का संचालि" पृष्ठ पर 13 रिेें।

फ़ीिथ्रूज़

चैम्बर के ररवाजे में वैकल्डपक फ़ीिथ्रू, ररवाजे के जररये DUT को लियं्रिण या RF लसग्न्डस या पॉवर प्रराि
करिे की अिुमलत रतेे हैं, जबकक चैम्बर में इसका परीक्षण ककया जाता ह।ै

DUT को जोड़िा
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इि फ़ीिथ्रू में आंतररक और बाहरी किेक्टर होते हैं।
● प्रत्येक उपयोगकता्म DUT को ररवाजे में आंतररक फ़ीिथ्रू किेक्टर से जोड़ सकता ह,ै इसललए किेक्टर का

मुंह चैम्बर के अंरर की ओर होता ह।ै
● केवल एक लवशेषज्ञ उपयोगकता्म को लिम्नलललित करिे की अिुमलत होती ह:ै

– फ़ीिथ्रू को लगािा, हटािा या बरलिा
– बाहरी फ़ीिथ्रू किेक्टर पर तारों को जोड़ें, हटाएं या बरलें

यकर आप अपिे DUT को RF तारों के जररये फ़ीिथ्रू से जोड़ते हैं, तो किेक्टर को कसिे के ललए शी्डििे RF
तारों और टॉक्म  रेंच का उपयोग करें।

RF किेक्टर और तार के िुकसाि का जोलिम / टॉक्म  की लसफाररशें

समाक्षीय RF किेक्टर को बहुत अलधक कसिे से तारों और किेक्टर को िुकसाि हो सकता ह।ै बहुत कम कसिे
से माप के गलत पररणाम आते हैं।

हमेशा किेक्टर प्रकार के ललए उपयुक्त टॉक्म  रेंच का उपयोग करें और एलप्लकेशि िोट 1MA99 में लिकर्मष्ट टॉक्म
को लागू करें, जो कक www.rohde-schwarz.com पर इंटरिेट पर उपलब्ध ह।ै यह RF किेक्टर की
रिेभाल और हैंिललंग पर अलतररक्त जािकारी प्रराि करता ह।ै

RF किेक्टर के ललए, हम लिम्नलललित टॉक्म  सीमाओं को लागू करिे की सलाह रतेे हैं:
● SMA किेक्टर के ललए 56 N ·सेमी
● PC किेक्टर के ललए 90 N·सेमी (3.5 लममी / 2.92 लममी / 2.4 लममी / 1.85 लममी)

कभी भी मािक ओपि-एंि रेंच का उपयोग ि करें। हम लवलभन्न किेक्टर के ललए टाक्म  रेंच प्रराि करते हैं।
आि्मररंग जािकारी के ललए, एलप्लकेशि िोट 1MA99 रिेें।

7.6  लशफ़्ट की समाल्ति की तैयारी

उत्पारि अवलधयों के बीच, लिम्नलललित करें:

1. चैम्बर का ररवाजा िोलें। अध्याय 7.3.2, "मैन्युअल रूप से संचाललत ररवाजा िोलिा", पृष्ठ पर 38 या
अध्याय 7.3.4, "स्वचाललत ररवाज़ा िोलिा", पृष्ठ पर 41रिेें।

ररवाजे को िोलिा गैसकेट को आराम रतेा ह ैऔर इसकी RF शील्डिगं क्षमता को बिाए रिता ह,ै
अध्याय 5.5, "भंिारण", पृष्ठ पर 23 रिेें।

2. चेंबर को लिल्कक्रय करें। अध्याय 7.2, "चेंबर को लिल्कक्रय करिा", पृष्ठ पर 37 रिेें।

लशफ़्ट की समाल्ति की तैयारी

https://www.rohde-schwarz.com/applications/guidance-on-selecting-and-handling-coaxial-rf-connectors-used-with-rohde-schwarz-test-equipment-application-note_56280-33857.html
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8  ररमोट कं्रिोल कमांड्स
ऑपरेटर को छोड़कर सभी उपयोगकता्म को सभी ररमोट लियंल्रित कमांि का उपयोग करिे की अिुमलत ह।ै

एक ऑपरेटर के रूप में, आपको अध्याय 8.3, "ररवाजे के संचालि के कमांि", पृष्ठ पर 53 में केवल ररमोट
लियंल्रित कमांि का उपयोग करिे की अिुमलत होती ह।ै

अवलशष्ट जोलिमों और संभालवत ितरिाक लस्िलतयों से िुर को पररलचत करें।

अध्याय 2.2, "अवलशष्ट जोलिम", पृष्ठ पर 10 और अध्याय 2.3, "संभालवत रूप से ितरिाक लस्िलतयाँ",
पृष्ठ पर 11 रिेें।

रसूरे व्यलक्त को चोट पहुचँािे का जोलिम

ररमोट संचालि के रौराि, ककसी भी व्यलक्त को काय्म क्षे्रि में होिे की अिुमलत िहीं होती ह।ै हर समय चैम्बर
के सामिे काय्म क्षे्रि की लिगरािी करके यह सुलिल्चित करें। "ररवाजे का संचालि" पृष्ठ पर 13 और आंकड़ े6-7
रिेें।

कमांि प्रोटोकॉल

चैम्बर में RC मॉड्यूल को ररमोट लियंल्रित (RC) कमांि भेजिे के ललए, आपको ASCII वण्तों का उपयोग
करिा चालहए।

● यकर आप कमांि संचार के ललए सीररयल RS-232 इंटरफे़स का उपयोग करते हैं, तो लिम्नािुसार
टलम्मिल टूल के जररये UART पोट्म को सेट करें:
– बॉि रर: 115200 bps
– शब्र की लंबाई: 8 लबट
– पैररटी: कोई िहीं
– स्टॉप: 1 लबट
– प्रवाह लियं्रिण: कोई िहीं
– इको इिपुट िटेा: कोई िहीं

● यकर आप LAN इंटरफे़स का उपयोग करते हैं, तो आप चैम्बर के IP पत  या ह स टन म का
उपयोग करके, TCP/IP प्रोटोकॉल या VISA के जररये RC कमांि को भेज सकते हैं।
– LAN के जररये चैम्बर को लियंल्रित करिे के ललए पोट्म 5000 को लिकर्मष्ट करिे की आवश्यकता होती

है
– DHCP (िायिालमक होस्ट कॉलन्फ़गरेशि प्रोटोकॉल) लिफ़ॉ्डट रूप से सेट होता है
पता मॉिल का चयि करिे के ललए, कमांि NET:DHCP का उपयोग करें।
LAN किेक्शि लस्िलत में पररवत्मिों को RS-232 इंटरफे़स के माध्यम से संचाररत ककया जाता ह:ै
– स्िालपत ईिरिेट किेक्शि स्िालपत: "ETH link up"

बालधत ईिरिेट किेक्शि, उराहरण के ललए LAN तार को हटाते समय: "ETH link down"

इंटरफे़स को बरलिे से पहले, हम चैम्बर को पावर से हटािे की सलाह रतेे हैं। लियं्रिण किेक्शि स्िालपत करिे
के बार, अध्याय 7.1, "चेंबर को सकक्रय करिा", पृष्ठ पर 36 में बताए गए अिुसार चैम्बर को सकक्रय करें।

कमांि लसंटैक्स

RC कमांि SCPI लसंटैक्स के साि संगत िहीं होती हैं।
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RC मॉड्यूल समाल्ति वण्म के रूप में "\r" (कैररज ररटि्म, CR, ASCII वण्म 13) का उपयोग करता ह।ै कोई
अन्य कॉलन्फ़गरेशि संभव िहीं ह।ै इसललए, आपको प्रत्येक कमांि के अंत में अपिे क्लाइंट से RC मॉड्यूल को
"\r" भेजिा होगा। यकर RC मॉड्यूल ररमोट कमांि का जवाब रतेा ह,ै तो यह जवाब के अंत में "\r" भेजता ह।ै

सभी कमांि और जवाबों के लववरण के ललए, लिम्नलललित अध्यायों का संरभ्म लें।

्रिुरटयां

यकर RC मॉड्यूल को कमांि में लसंटैक्स ्रिुरट का पता लगता ह ैया यकर यह ररवाजे को िोल या बंर िहीं कर
सकता ह,ै तो यह एक ERR किि रतेा ह।ै

संख्यात्मक फ़ॉम्देट

रशमलव लवभाजक के रूप में, चैम्बर के साि संचार कमांि में भेजी गई या लौटाई गई सभी संख्याएँ एक िॉट
(या फुल स्टॉप, ASCII वण्म 2Ehex) का उपयोग करती हैं।

यह अध्याय सभी उपलब्ध ररमोट कं्रिोल कमांड्स का वण्मि करता ह:ै

● सामान्य कमींड्स...........................................................................................................50
● ररमोट कॉलन्फ़गरेशि कमांि............................................................................................. 51
● ररवाजे के संचालि के कमांि........................................................................................... 53
● ररले ऑपरेशि कमांि..................................................................................................... 54
● कमांि की सूची.............................................................................................................56

8.1  सामान्य कमींड्स

ऑपरेटर को छोड़कर प्रत्येक उपयोगकता्म को इि कमांिों का उपयोग करिे की अिुमलत ह।ै

लिम्नलललित कमांि मूल संचार और के्वरी की अिुमलत रतेी हैं।

*IDN?..............................................................................................................................50
RESET........................................................................................................................... 50
MODEL?.........................................................................................................................51
STAT?............................................................................................................................ 51

*IDN?

पहचाि

उपकरण की पहचाि लौटाता ह।ै

उपयोग: लसफ़्म  के्वरी

RESET

उपयोग: लसफ़्म  सेरटंग

RC मॉड्यूल को रीसेट करता ह।ै साि ही केवल, RS-232 इंटरफे़स के जररये उपलब्ध कमांि के एक संलक्ष्ति
लववरण वाली स्टाट्म स्क्रीि भी लौटाता ह।ै

*RST के साि भ्रलमत ि हों।

सामान्य कमींड्स
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MODEL?

चैम्बर के मॉिल का िाम, फ़म्मवेयर संस्करण और फ़म्मवेयर जारी होिे की तारीि पूछता ह।ै

उराहरण: MODEL?
जवाब:
CMQ500
FW Version: 1.3.0
DATE: 2020.04.18

उपयोग: लसफ़्म  के्वरी

STAT?

चैम्बर के संपूण्म जीवि से संबंलधत सांलख्यकीय जािकारी पूछता ह:ै

● संचालि घंटों का काउंटर
● ररवाजे के चक्रों काउंटर

उराहरण: STAT?
जवाब:
RUNTIME=13:CYCLES=246
चैम्बर िे 13 घंटे काम ककया और 246 िुले/बंर चक्रों का प्ररश्मि ककया।

उपयोग: लसफ़्म  के्वरी

8.2  ररमोट कॉलन्फ़गरेशि कमांि

ऑपरेटर को छोड़कर प्रत्येक उपयोगकता्म को इि कमांिों का उपयोग करिे की अिुमलत ह।ै

लिम्नलललित कमांि ररमोट लियं्रिण इंटरफे़स की कॉलन्फ़गरेशि की अिुमलत रतेी हैं।

NET?..............................................................................................................................51
NET:DHCP......................................................................................................................52
NET:<IP>:<NETMASK>:<GATEWAY>...............................................................................52
NET:HN:<hostname>....................................................................................................... 52

NET?

चैम्बर के मौजूरा िेटवक्म  कॉलन्फ़गरेशि के बारे पूछता ह।ै

उराहरण: NET?
जवाब:
AM=DHCP:HOSTNAME=CMQ:IP=192.168.78.4:
NETMASK=255.255.255.0:GATEWAY=192.168.78.1
इस उराहरण में, पता मॉिल (AM) DHCP ह,ै इसललए STATIC िहीं ह,ै
NET:DHCP रिेें।
होस्टिेम CMQ ह।ै
IP पता 192.168.78.4
िेटमास्क 255.255.255.0 है
गेटवे 192.168.78.1 है

ररमोट कॉलन्फ़गरेशि कमांि
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उपयोग: लसफ़्म  के्वरी

यकर पता मॉिल (AM) STATIC ह,ै तो जवाब लस््ंरिग का होस्टिेम भाग हटा करया जाता ह।ै

NET:DHCP <Boolean>

स्टैरटक िेटवक्म  कॉलन्फ़गरेशि (STATIC) या िायिालमक होस्ट कं्रिोल प्रोटोकॉल (DHCP) के ललए पता
मॉिल (AM) लिधा्मररत करता ह।ै

िेटवक्म  कॉलन्फ़गरेशि पूछिे के ललए, NET? कमांि का उपयोग करें।

लिलीवर ककए गए अिुसार मूल लस्िलत में, RC मॉड्यूल DHCP के ललए कॉलन्फ़गर ककया गया ह।ै

DHCP का उपयोग करिा केवल तभी काया्मत्मक होता ह ैयकर िेटवक्म  िोमेि िेम सव्मर (DNS) प्रराि करता
ह।ै

पैरामीटर:
<Boolean> 1

IP पते, िेटमास्क और गेटवे को स्वचाललत रूप से लिकर्मष्ट करिे के ललए DHCP
को सक्षम करता ह।ै
0
स्टैरटक िेटवक्म  कॉलन्फ़गरेशि की आवश्यकता वाले DHCP को अक्षम करता ह।ै
आपको NET:<IP>:<NETMASK>:<GATEWAY> कमांि का उपयोग करके
IP पता, िेटमास्क और गेटवे लिकर्मष्ट करिा होगा।

उपयोग: लसफ़्म  सेरटंग

NET:<IP>:<NETMASK>:<GATEWAY>

स्टैरटक िेटवक्म  कॉलन्फ़गरेशि को लिधा्मररत करता ह,ै यकर आपिे DHCP को लिल्कक्रय ककया ह,ै तो NET:
DHCP रिेें।

िेटवक्म  सेरटंग्स के बारे पूछिे के ललए, NET? कमांि का उपयोग करें।

पैरामीटर:
<IP> IP पते को "000.000.000.000" प्रारूप में लिकर्मष्ट करता ह।ै

लिफ़ॉ्डट IP पोट्म "5000" होता ह।ै

<NETMASK> िेटमास्क को लिकर्मष्ट करता ह,ै आमतौर पर "255.255.255.000"।

<GATEWAY> गेटवे को "000.000.000.000" प्रारूप में लिकर्मष्ट करता ह।ै

उराहरण: NET:192.168.78.4:255.255.255.000:192.168.78.1
उपयोग: लसफ़्म  सेरटंग

NET:HN:<hostname>

एक वैकल्डपक होस्टिेम लिधा्मररत करता ह,ै लजसे आप IP पते के बजाय उपयोग कर सकते हैं।

होस्टिेम का उपयोग करिा केवल DHCP मोि में काया्मत्मक होता ह,ै NET:DHCP रिेें।

ररमोट कॉलन्फ़गरेशि कमांि
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लसंटैक्स: आप 0 से 9 तक अंक और a से z या A से Z तक अक्षर उपयोग कर सकते हैं, जहां बड़ ेऔर छोटे
अक्षरों के बीच के अंतर को अिरिेा ककया जाता ह।ै आप हाइफ़न्स ("-") का उपयोग कर सकते हैं, लेककि
होस्टिेम की शुरुआत या अंत में िहीं। ककसी भी लवशेष वण्म या ररक्त स्िािों की अिुमलत िहीं ह,ै यहां तक कक
RC मॉड्यूल वण्म की वैधता के ललए आपके इिपुट की जांच िहीं करता ह।ै

यकर होस्टिेम को लिधा्मररत करिा सफल रहा िा, तो RC मॉड्यूल "OK" लौटाता ह।ै

यकर आप होस्टिेम के ललए लबिा कोई वण्म रज्म ककए कमांि का उपयोग करते हैं, तो RC मॉड्यूल "ERR"
लौटाता ह।ै

पैरामीटर:
<hostname> लिफ़ॉ्डट होस्टिेम "CMQ-123456" होता ह,ै जहां छह अंकों की संख्या चैम्बर

का सीररयल िंबर होती ह।ै
उराहरण के ललए, "CMQ-100123"।

उपयोग: लसफ़्म  सेरटंग

8.3  ररवाजे के संचालि के कमांि

अवलशष्ट जोलिमों और संभालवत ितरिाक लस्िलतयों से िुर को पररलचत करें।

"ररवाजे का संचालि" पृष्ठ पर 13 और "रसूरे व्यलक्त को चोट पहुचँािे का जोलिम" पृष्ठ पर 49 रिेें।

DOOR?...........................................................................................................................53
OPEN............................................................................................................................. 54
CLOSE........................................................................................................................... 54

DOOR?

चैम्बर के ररवाजे की लस्िलत पूछता ह।ै

उराहरण: DOOR?
संभव जवाब:
OPEN: ररवाजा पहले ही पूरी तरह से िुल चुका ह।ै
CLOSED: ररवाजा पहले ही पूरी तरह से बंर हो चुका ह।ै यकर आपका चैम्बर
उच्च परररक्षण रक्षता (आरशे संख्या) के लवक्डप R&S CMQ-B501H से
सुसल्जित ह,ै 1540.4020.04), जवाब केवलCLOSED तभी लौटाया जाता ह,ै
जब ररवाजे का अंतर < 0.3  लममी हो।
PENDING: ररवाजा इस समय िुल रहा ह ैया बंर हो रहा ह;ै लववरण: िीचे
रिेें।
UNDEFINED: ररवाजे की लस्िलत अज्ञात ह।ै
DOOR STATE ERR: ररवाजा ्रिुरट लस्िलत में ह;ै अध्याय 10, "समस्या
लिवारण और मरम्मत", पृष्ठ पर 63 रिेें।

उपयोग: लसफ़्म  के्वरी

ध्याि रें कक PENDING को DOOR? के्वरी के ललए जवाब के रूप में तभी भेजा जाता ह,ै यकर आपिे ररवाजे के
बटि को रबा कर िुलिे या बंर होिे के संचालि को चालू ककया ह।ै यकर आपिे कमांि OPEN या CLOSE के
द्वारा ररवाजे के संचालि को चालू ककया ह,ै तो DOOR? के्वरी कभी भी जवाब के रूप में PENDING िहीं रतेी
ह।ै

ररवाजे के संचालि के कमांि
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OPEN

यह केवल वायुचाललत या इलेलक््रिक रूप से संचाललत ररवाजे वाले चैम्बर पर लागू होता ह।ै

आपके द्वारा ररमोट से ररवाजा िोलिे से पहले, सुलिल्चित करें कक कोई भी काय्म क्षे्रि में िहीं ह;ै आंकड़ े6-7
रिेें।

OPEN चैम्बर का ररवाजा िोलता ह ैऔर लस्िलत की सूचिा रतेा ह।ै

● यकर आपके कमांि भेजते समय ररवाजा पहले से ही िुला ह,ै तो RC मॉड्यूल OPEN भेजता है
● यकर आपके कमांि भेजते समय ररवाजा बंर ह ैया अभी तक पूरी तरह से िहीं िुला ह,ै तो RC मॉड्यूल

पहले PENDING भेजता ह ैऔर कफर
– OPEN, जब ररवाजा पूरी तरह से िुल गया है
– ERR, यकर ररवाजा अपेलक्षत समय के अंरर पूरी तरह से िहीं िुला

अपेलक्षत समय 8 सेकंि ह।ै

ककसी भी समय लस्िलत की के्वरी करिे के ललए, DOOR? कमांि का उपयोग करें।

उपयोग: इवेंट

CLOSE

यह केवल वायुचाललत या इलेलक््रिक रूप से संचाललत ररवाजे वाले चैम्बर पर लागू होता ह।ै

आपके द्वारा ररमोट से ररवाजा बंर करिे से पहले, सुलिल्चित करें कक कोई भी काय्म क्षे्रि में िहीं ह;ै आंकड़ े6-7
रिेें।

CLOSE चैम्बर का ररवाजा बंर कर रतेा ह ैऔर लस्िलत की सूचिा रतेा ह।ै

● यकर आपके कमांि भेजते समय ररवाजा पहले से ही बंर ह,ै तो RC मॉड्यूल CLOSED भेजता है
● यकर आपके कमांि भेजते समय ररवाजा िुला ह ैया अभी तक पूरी तरह से बंर िहीं हुआ ह,ै तो RC

मॉड्यूल पहले PENDING भेजता ह ैऔर कफर
– CLOSED, जब ररवाजा पूरी तरह से बंर हो गया है
– ERR, यकर ररवाजा अपेलक्षत समय के अंरर पूरी तरह से बंर िहीं हुआ

अपेलक्षत समय 8 सेकंि ह।ै

ककसी भी समय लस्िलत की के्वरी करिे के ललए, DOOR? कमांि का उपयोग करें।

उपयोग: इवेंट

8.4  ररले ऑपरेशि कमांि

ऑपरेटर को छोड़कर प्रत्येक उपयोगकता्म को इि कमांिों का उपयोग करिे की अिुमलत ह।ै

चैम्बर के लपछली ओर छह SP6T ररले होती हैं, आंकड़ े4-2 में लेबल (4)। लिम्नलललित कमांि ररले को
संचाललत करिे की अिुमलत रतेी हैं।

ROUTE:CLOSE<list>....................................................................................................... 55
RELAY?..........................................................................................................................55
*RST...............................................................................................................................55

ररले ऑपरेशि कमांि
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ROUTE:CLOSE<list>

चयलित ररले को चयलित चैिल (या पोट्म) में लस्वच करती ह ैऔर लस्वच की गई लस्िलत के साि जवाब रतेी ह।ै

पैरामीटर:
<list> (@A1(0r0c))

ररले और चैिल का चयि करती ह।ै लसंटैक्स में सभी ब्रैकेट और वण्तों "@A1" की
आवश्यकता होती ह,ै जो सभी छह ररले को लियंल्रित करिे वाले मॉड्यूल को
संबोलधत करती ह।ै
r
ररले िंबर, r = 1 से 6 (01 से 06 में "0" को ि छोड़ें)।
c
SP6T ररले का चैिल या पोट्म िंबर, c = 1 से 6 (01 से 06 में "0" को ि छोड़ें)।
आप लिम्नलललित लसंटैक्स का उपयोग करके एक ही कमांि में सभी 6 ररले पर
लस्वच कर सकते हैं: ROUTE:CLOSE(@A1(0r0c,...,0r0c))

उराहरण: ROUTE:CLOSE(@A1(0204))
ररले 2 से चैिल 4 पर लस्वच करता ह,ै इसललए 2री ररले के सामान्य पोट्म [C] को
लेबल [4] वाले पोट्म से जोड़ा जाता ह।ै
लियं्रिक एक जवाब लौटाता ह:ै OK (RELAY2:CHANNEL4)

उपयोग: लसफ़्म  सेरटंग

RELAY?

सभी 6 ररले की लस्िलत (ROUTE:CLOSE<list> कमांि द्वारा लिधा्मररत) की के्वरी करता ह।ै

● प्रत्येक ररले या तो जुड़ी होती ह ैया हटाई होती है
● यकर ररले जुड़ी हुई ह,ै तो इसमें 0 या 1 सकक्रय चैिल हो सकता है

उराहरण: RELAY?
जवाब:
RELAY1=CONNECTED:CHANNEL1=ACTIVE
RELAY2=CONNECTED:CHANNEL3=ACTIVE
RELAY3=DISCONNECTED
RELAY4=DISCONNECTED
RELAY5=CONNECTED:NO ACTIVE CHANNEL
RELAY6=DISCONNECTED

उपयोग: लसफ़्म  के्वरी

*RST

उपयोग: लसफ़्म  सेरटंग

सभी ररले के चैिलों को उिकी लिफ़ॉ्डट कॉलन्फ़गरेशि पर रीसेट करता ह ैऔर जवाब OK लौटाता ह।ै

लिफ़ॉ्डट कॉलन्फ़गरेशि CONNECTED:NO ACTIVE CHANNEL ह।ै

RESET के साि भ्रलमत ि हों।

ररले ऑपरेशि कमांि
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9  लिरीक्षण और रिरिाव
अवलशष्ट जोलिमों और संभालवत ितरिाक लस्िलतयों से िुर को पररलचत करें।

अध्याय 2.2, "अवलशष्ट जोलिम", पृष्ठ पर 10 और अध्याय 2.3, "संभालवत रूप से ितरिाक लस्िलतयाँ",
पृष्ठ पर 11 रिेें।

चैम्बर की कोई फैक््रिी लिफ़ॉ्डट सेरटंग्स िहीं होती ह।ै

● अिुशंलसत अंतराल.........................................................................................................57
● लियलमत सुरक्षा लिरीक्षण................................................................................................ 57
● रिरिाव के ललए चेंबर को तैयार करिा............................................................................. 58
● रिरिाव का काय्म करिा................................................................................................ 58

9.1  अिुशंलसत अंतराल

सुरलक्षत संचालि सुलिल्चित करिे और चैम्बर की काया्मत्मक तत्परता और लंबे संचालि जीवि को बिाए रििे
के ललए, लिधा्मररत ककए गए अिुसार लिरीक्षण और रिरिाव काय्म करें:
ताललका 9-1: लिधा्मररत लिरीक्षण और रिरिाव

रिरिाव अंतराल रिरिाव काय्म

रलैिक "रलैिक सुरक्षा जाँच" पृष्ठ पर 57
अध्याय 9.4.1, "रलैिक काया्मत्मक जाँच", पृष्ठ पर 58

सा्तिालहक अध्याय 9.4.3, "अवशोषक की जाँच करिा", पृष्ठ पर 60

मालसक / प्रत्येक 1500 चक्र अध्याय 9.4.2, "मैिुअल ररवाजे की मालसक जांच", पृष्ठ पर 59

प्रत्येक 100 000 चक्र पर अध्याय 9.4.5, "गैस्केट की सफ़ाई", पृष्ठ पर 61

यकर आवश्यक हो अध्याय 9.4.4, "चेंबर की सफ़ाई", पृष्ठ पर 61

प्रत्येक बार जब आप परीक्षण उपकरणों को जांचते हैं अध्याय 9.4.6, "लसस्टम कैललब्रेशि", पृष्ठ पर 62

साल में एक बार "वालष्मक सुरक्षा जाँच" पृष्ठ पर 57

प्रलत माह 160 संचालि घंटों के ललए ताललका 9-1 में अंतराल अिुशंलसत ह।ै यकर आप अलधक घंटों के ललए
चैम्बर को चलाते हैं, तो तरिुसार रिरिाव अंतरालों को अपिाएं।

9.2  लियलमत सुरक्षा लिरीक्षण

रलैिक सुरक्षा जाँच

► संचालि से पहले, उलचत कामकाज के ललए ररवाजे के स्वचाललत आपातकालीि लिल्कक्रयकरण मैकेलिज्म
की जांच करें। अध्याय 6.6, "सुरक्षा प्रणाललयों का परीक्षण", पृष्ठ पर 33 रिेें।

वालष्मक सुरक्षा जाँच

यह जांच Rohde & Schwarz सलव्मस कम्मचारी तक सीलमत ह।ै

लियलमत सुरक्षा लिरीक्षण
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सामान्य क्षलत के कारण, ककसी भी लसस्टम का प्ररश्मि समय के साि िराब हो सकता ह।ै प्ररश्मि में यह
लगरावट लसस्टम सुरक्षा को भी िुकसाि पहुचँा सकती ह।ै ककसी भी जोलिम से बचिे के ललए, हम वष्म में एक
बार चेंबर की लियलमत सुरक्षा और प्ररश्मि जाँच की अिुशंसा करते हैं।

9.3  रिरिाव के ललए चेंबर को तैयार करिा

अध्याय 9.4, "रिरिाव का काय्म करिा", पृष्ठ पर 58 में वलण्मत कोई भी रिरिाव काय्म करिे से पहले, लिम्न
स्टेप्स का पालि करें।

1. सुलिल्चित करें कक रिरिाव के रौराि कोई भी चेंबर का उपयोग िहीं करे । उस उद्देश्य के ललए आपकी
कंपिी में लिधा्मररत करम उठाएं।

2. यकर आपका इलेलक््रिक रूप से संचाललत ह,ै तो ररवाजा िोलें। अध्याय 7.3.4, "स्वचाललत ररवाज़ा
िोलिा", पृष्ठ पर 41 रिेें।

3. चेंबर को लिल्कक्रय करें। अध्याय 7.1, "चेंबर को सकक्रय करिा", पृष्ठ पर 36 रिेें।

4. यकर आपका चैम्बर वायुचाललत रूप से संचाललत ह,ै तो इसे संपीलड़त-वायु सप्लाई से हटाएं। "संपीलड़त
हवा से हटािे के ललए" पृष्ठ पर 65 रिेें।

5. यकर आपको रिरिाव के ललए चेंबर को ककसी लभन्न स्िाि पर ले जािा ह,ै तो "सही लललफ़्टंग और
ढुलाई" पृष्ठ पर 21 में करए गए लिर्देशों का पालि करें।

9.4  रिरिाव का काय्म करिा

सुझाए गए अंतराल ताललका 9-1 में सूचीबद्ध हैं।

9.4.1  रलैिक काया्मत्मक जाँच

ररवाजे के गैस्केट की जाँच करिे के ललए

1. गन्रगी, क्षलत और रगड़ के ललए ररवाजे के गैस्केट की जाँच करें। गैसकेट के जीविकाल को बढ़ािे के बारे
में जािकारी के ललए, अध्याय 5.5, "भंिारण", पृष्ठ पर 23 रिेें।

2. यकर गैस्केट गंरा ह,ै तो इसे अध्याय 9.4.5, "गैस्केट की सफ़ाई", पृष्ठ पर 61 में बताए अिुसार साफ़
करें।

3. यकर गैसकेट की क्षलत या लघसावट करिती ह,ै तो इसे बरलिे के ललए Rohde & Schwarz ग्राहक
सहायता से संपक्म  करें; अध्याय 10.2, "ग्राहक सहायता से संपक्म  करिा", पृष्ठ पर 63 रिेें।

वायुचाललत प्रणाली की जांच करिे के ललए

यह जांच रिरिाव कम्जी तक सीलमत ह।ै

केवल वायुचाललत रूप से संचाललत ररवाजों वाले चैम्बरों पर लागू होता ह।ै

1. प्रेशर ट्यूबों और कपललंग की जाँच करें:

रिरिाव का काय्म करिा
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a) रलृष्टगत रूप से संपीलड़त-हवा सप्लाई प्रणाली का लिरीक्षण करें।
b) कोई भी हवा के ररसाव को सुिें।

2. यकर प्रेशर ट्यूबें या कपललंग िराब हैं, तो इि भागों को बरल रें।

जांच उपकरण की जांच करिे के ललए

यह जांच रिरिाव कम्जी तक सीलमत ह।ै

1. एक एंटीिा से रसूरे की ओर कपललंग मापों के द्वारा एंटीिों, तारों और किेक्टर की जांच करें। उराहरण के
ललए, यकर छह एंटीिा स्िालपत हैं:

a) एंटीिा # 1 को पररभालषत RF लसग्नल भेजें।
b) इसे एंटीिा # 2 पर मापें।
c) एंटीिा # 2 को समाि RF लसग्नल भेजें।
d) इसे एंटीिा # 3 पर मापें।
e) रसूरे एंटीिों, तारों और किेक्टर के साि उसी तरह से आगे बढ़ें।

आप अपिे उपलब्ध माप उपकरण और जांच प्रणाली के आधार पर, इस प्रकक्रया को स्वचाललत कर सकते
हैं। जांच करिे का एक और तरीका चैम्बर के सभी RF पोट्म पर S11 मापरिंों का माप ह।ै

2. यकर एक या अलधक एंटीिा, तारें या किेक्टर उलचत ढंग से काम करते िहीं करिते हैं, तो समस्या का हल
करिे के ललए लवशेषज्ञ उपयोगकता्म से पूछें।

9.4.2  मैिुअल ररवाजे की मालसक जांच

केवल उि चैम्बरों पर लागू होता ह ैलजिमें ररवाजे R&S CMQ-B22C को मैन्युअल रूप से िोलिे और बंर
करिे का लवक्डप होता ह।ै

हर 1500 बंर होिे वाले चक्रों या प्रत्येक महीिे ररवाजे की जांच करें, जो भी पहले होता ह।ै

यांल्रिक लघसाई
मैन्युअल रूप से संचाललत ररवाजे का ओवर-सेंटर कम्प्रेशि-लैच मैकेलिज़्म समय के साि िराब हो सकता ह,ै
लजससे ररवाजे का गैप बढ़ सकता ह,ै जो चैम्बर की परररक्षण प्रभावशीलता को कम करता ह।ै

ररवाजे के मैकेलिज़्म की जाँच करिे के ललए

यह जांच रिरिाव कम्जी तक सीलमत ह।ै

1. जाँच करें कक क्या लॉककंग कंुिी और उसका कैच ब्लॉक (आंकड़ े7-2) लुलब्रकेटेि ह।ै

2. यकर इि भागों के आपस में लमलिे की सतहों को लूलब्रकेट िहीं ककया जाता ह,ै तो लिम्नािुसार आगे बढ़ें:

a) आपस में लमलिे वाली सतहों को अ्डकोहल और एक ललंट-फ्री कपड़ ेसे साफ करें।
b) कैच ब्लॉक की आपस में लमलिे वाली सतहों पर ग्रीस की एक बूंर लगाएं

3. अध्याय 7.3.3, "मैन्युअल रूप से संचाललत ररवाजा बंर करिा", पृष्ठ पर 40 की तरह ररवाज़ा बंर करें।

4. ररवाजे के चारों कोिों में से प्रत्येक में, ररवाजे और चैम्बर की सामिे की प्लेट के बीच के गैप की चौड़ाई
को मापें जो ररवाजे की ओर ह।ै
उराहरण के ललए, गैप की चौड़ाई मापिे के ललए फीलर गेज का उपयोग करें।
आंकड़ े9-1चारों माप पलज़शिों को रशा्मता ह।ै

रिरिाव का काय्म करिा
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5. यकर आपका चैम्बर उच्च परररक्षण काय्मक्षमता के लवक्डप R&S CMQ-B501H से सुसल्जित ह,ै तो
लिम्नािुसार आगे बढ़ें (अन्यिा इस चरण को छोड़ रें):

a) यकर लिचले रो कोिों में से ककसी में, ररवाजे का गैप 0.3 mm से अलधक चौड़ा ह,ै तो कॉलन्फ़गरेशि
लियमावली में वलण्मत अिुसार, लवशेषज्ञ उपयोगकता्म कंुिी को कफर से समायोलजत करिे रें।

b) यकर ककसी भी ऊपरी रो कोिों में, ररवाजे का अंतर 0.3 mm से अलधक चौड़ा ह,ै तो
Rohde & Schwarz सलव्मस कम्मचारी को जांच करिे रें और संभवतः इलेक््रिोमैग्नेट या प्रॉलक्सलमटी
सेंसर को बरलिे रें।

c) चरण 4 से चरण 5 तक रोहराए,ं जब तक कक चारों कोिों में गैप 0.3 mm से कम िा हो जाए।

6. परररक्षण रक्षता में वृलद्ध के लबिा एक चेंबर में, यकर लिचले रो कोिों में से ककसी में, ररवाजे का गैप
0.6 mm से अलधक चौड़ा ह,ै तो तो लिम्नािुसार आगे बढ़ें:

a) तो कृपया एक लवशेषज्ञ उपयोगकता्म को कंुिी को कफर से समायोलजत करिे रें, जैसा कक
कॉलन्फ़गरेशि लियमावली में वलण्मत ह।ै

b) चरण 4 से चरण 5 तक रोहराएं, जब तक कक चारों कोिों में गैप 0.6 mm से कम िा हो जाए।
सुझाव: आमतौर पर, प्रत्येक 7500 चक्रों में कंुिी को कफर से समायोलजत करें।

7. ररमोट कमांि द्वारा समापि चक्रों की संख्याओं की के्वरी करेंSTAT?।
8. अगले चेक के ललए रेफ़रेंस के रूप में समापि चक्रों की संख्याओं को िोट करें।

आंकड़ े9-1: ररवाजे के गैप को मापिे के ललए चार पोलजशि (लाल तीर)

9.4.3  अवशोषक की जाँच करिा

यह जांच रिरिाव कम्जी तक सीलमत ह।ै

अवशोषक की सामग्री की जाँच करिे के ललए

1. िुकसाि या लघसावट के ललए ररवाजे के अंरर और चैम्बर के ररवाजे के आसपास अवशोषक सामग्री की
जाँच करें।

रिरिाव का काय्म करिा
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2. यकर अवशोषक सामग्री की क्षलत या लघसावट करिती ह,ै तो इसे बरलिे के ललए Rohde & Schwarz
ग्राहक सहायता से संपक्म  करें; अध्याय 10.2, "ग्राहक सहायता से संपक्म  करिा", पृष्ठ पर 63 रिेें। इस
प्रलतस्िापि के ललए पूण्म ररवाजे को बरलिे की आवश्यकता हो सकती ह।ै

9.4.4  चेंबर की सफ़ाई

यकर चैम्बर अपिे अंरर से या बाहर से गंरा हो, तो उसे साफ करें।

चेंबर साफ़ करिे के ललए

1. यकर आप केवल बाहर की सफ़ाई करिा चाहते हैं, तो आप चेंबर को बंर छोड़ सकते हैं।
अन्यिा, अध्याय 7.3.4, "स्वचाललत ररवाज़ा िोलिा", पृष्ठ पर 41 में बताए गए अिुसार चैम्बर को
िोलें।

2. अध्याय 7.2, "चेंबर को लिल्कक्रय करिा", पृष्ठ पर 37 में बताए अिुसार चेंबर को लिल्कक्रय करें।
लिल्कक्रयता ररवाजे की ककसी भी गलतलवलध को रोकती ह,ै लजससे सफाई की गलतलवलधयों के रौराि
टकराव हो सकता ह।ै
केवल बाहर की सफाई करिे के ललए, चरण 4 के साि आगे बढ़ें।

3. चैम्बर के इंटीररयर को वैक्यूम क्लीिर से साफ़ करें।
वैक्यूम क्लीिर को लो-पावर सेरटंग पर चलाएं और चेंबर में अवशोषक सामग्री को िुकसाि पहुचंािे से
बचिे के ललए इसके िोजल को सावधािी से चलाएं।

4. सूचिा! कॉन्टैक्ट स्प्रे जैसे सफ़ाई के तरल पराि्तों का उपयोग ि करें. तरल एजेंट इलेलक््रिकल इंटरफे़स और
मैकेलिकल भागों में िराबी और क्षलत का कारण बि सकते हैं।
चेंबर के बाहरी लहस्से को सूिे कपड़ ेसे साफ़ करें।
गैस्केट को छुएँ िहीं।

5. वैकल्डपक रूप से , अध्याय 7.1, "चेंबर को सकक्रय करिा", पृष्ठ पर 36 में बताए अिुसार चेंबर को सकक्रय
करें।

9.4.5  गैस्केट की सफ़ाई

गैसकेट का संपक्म  क्षे्रि गंरा हो सकता ह,ै उराहरण के ललए उंगललयों से पसीिे या ग्रीस के लिशाि से। RF
शील्डिगं को बिाए रििे के ललए हर 100 000 चक्रों पर गैस्केट को साफ करें।

ररवाजे के गैस्केट को साफ़ करिे के ललए

1. अध्याय 7.3.4, "स्वचाललत ररवाज़ा िोलिा", पृष्ठ पर 41 में बताए गए अिुसार चैम्बर को िोलें।

2. अध्याय 7.2, "चेंबर को लिल्कक्रय करिा", पृष्ठ पर 37 में बताए अिुसार चेंबर को लिल्कक्रय करें।
लिल्कक्रयता ररवाजे की ककसी भी गलतलवलध को रोकती ह,ै लजससे सफाई की गलतलवलधयों के रौराि
टकराव हो सकता ह।ै

3. लिम्नलललित सफ़ाई उपकरण और सामग्री का उपयोग करें:
● मुलायम, रोए मुक्त सफ़ाई कपड़ा
● अ्डकोहल
● मुलायम ब्रश

4. गैसकेट को पहले साफ करिे के ललए शु्कक लस्िलत में िरम ब्रश का सावधािीपूव्मक उपयोग करें।

रिरिाव का काय्म करिा
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5. गैसकेट के लिकल-लेलपत संपक्म  क्षे्रि से ककसी भी गंरगी को हटािे के ललए कपड़ ेऔर अ्डकोहल का
सावधािीपूव्मक उपयोग करें।

6. वैकल्डपक रूप से , अध्याय 7.1, "चेंबर को सकक्रय करिा", पृष्ठ पर 36 में बताए अिुसार चेंबर को सकक्रय
करें।

9.4.6  लसस्टम कैललब्रेशि

यह काय्म कैललब्रेशि अपॉइंटी तक सीलमत ह।ै

परीक्षण प्रणाली के उि उपकरणों को लजिसे चेंबर जुड़ा हुआ ह,ै कैललब्रेट ककया जाता ह,ै तो सुलिल्चित करें कक
इस कैललब्रेशि प्रकक्रया में चेंबर शालमल ह।ै आमतौर पर कैललब्रेशि वष्म में एक बार ककया जाता ह।ै

रिरिाव का काय्म करिा
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10  समस्या लिवारण और मरम्मत
ऑपरेटर को छोड़कर प्रत्येक उपयोगकता्म को इस अध्याय में वलण्मत गलतलवलधयों को करिे की अिुमलत ह।ै कोई
भी मरम्मत गलतलवलधयां केवल Rohde & Schwarz सलव्मस कम्मचारी के ललए अिुमत हैं।

लशपमेंट के ललए, अध्याय 5, "पररवहि, हैंिललंग और भंिारण", पृष्ठ पर 21 रिेें।

10.1  ररवाजे की ्रिुरट

यकर ररवाजे की LED लाल चमकती ह,ै तो ररवाजे की कोई लस्िलत ्रिुरट ह,ै लजसकी आप DOOR? के्वरी
भेजकर पुलष्ट कर सकते हैं। यकर लियं्रिण प्रणाली "DOOR STATE ERR" जवाब रतेी ह,ै तो लिम्नािुसार
आगे बढ़ें:

1. यकर एक स्वचाललत आपातकालीि लिल्कक्रयकरण ह ै(आमतौर पर ररवाजे के रास्ते में ककसी रुकावट के
कारण), तो अध्याय 7.3.6, "LED के चमकिे पर प्रकक्रया", पृष्ठ पर 43 रिेें।

2. अन्यिा, यकर कोई स्वचाललत आपातकालीि लिल्कक्रयता िहीं होती ह,ै तो चैम्बर को इसकी इलेलक््रिक
पॉवर सप्लाई से हटा रें।

3. अध्याय 7.1, "चेंबर को सकक्रय करिा", पृष्ठ पर 36 के अिुसार इसे कफर से सकक्रय करें।

4. यकर ररवाजे की ्रिुरट जारी रहती ह,ै तो Rohde & Schwarz ग्राहक सहायता को सूलचत करें।

10.2  ग्राहक सहायता से संपक्म  करिा

तकिीकी सहायता - जहां और जब भी आपको इसकी आवश्यकता हो

ककसी भी Rohde & Schwarz, उत्पार के साि त्वररत, लवशेषज्ञ सहायता के ललए, हमारे ग्राहक सहायता
कें द्र से संपक्म  करें। Rohde & Schwarz उत्पारों के संचालि, प्रोग्रालमंग या अिुप्रयोगों के ककसी भी पहलू पर
आपकी पूछताछ का समाधाि िोजिे के ललए उच्च योग्य इंजीलियरों की टीम आपको समि्मि रतेी ह ैऔर
आपके साि काय्म करती ह।ै

संपक्म  जािकारी

www.rohde-schwarz.com/support पर हमारे ग्राहक सहायता कें द्र से संपक्म  करें या इस QR कोि का
पालि करें:

ग्राहक सहायता से संपक्म  करिा

https://www.rohde-schwarz.com/support
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आंकड़ े10-1: Rohde & Schwarz सहायता पृष्ठ के ललए QR कोि

ग्राहक सहायता से संपक्म  करिा
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11  अक्षम करिा और स्कै्रप करिा
ऑपरेटर को छोड़कर प्रत्येक उपयोगकता्म को इस अध्याय में वलण्मत गलतलवलधयों को करिे की अिुमलत ह।ै

अवलशष्ट जोलिमों और संभालवत ितरिाक लस्िलतयों से िुर को पररलचत करें।

अध्याय 2.2, "अवलशष्ट जोलिम", पृष्ठ पर 10 और अध्याय 2.3, "संभालवत रूप से ितरिाक लस्िलतयाँ",
पृष्ठ पर 11 रिेें।

● उपयोग से बाहर करिा...................................................................................................65
● उतारिा......................................................................................................................67
● लिस्तारण....................................................................................................................67

11.1  उपयोग से बाहर करिा

ररवाजे को सुरलक्षत करिे के ललए

1. यकर DUT या आपका कोई अन्य उपकरण अभी भी चैम्बर में ह,ै तो उसे लिकाल लें।

2. अपिे चैम्बर का ररवाजा बंर करें।

3. ररवाजा को अिचाह ेिुलिे से सुरलक्षत करें।

चेंबर उपयोग में िहीं ह ैके रूप में लेबल करिे के ललए

► यकर आप कमीशि से बाहर िराब चैम्बर लाते हैं, तो सुलिल्चित करें कक कोई भी चैम्बर का उपयोग िहीं
करता ह।ै िराब उपकरण के ललए आपकी कंपिी में लिधा्मररत करम उठाएं।

पावर और कं्रिोल से लिस्किेक्ट करिे के ललए

1. चैम्बर से पॉवर सप्लाई यूलिट के DC (कम वो्डटेज) प्लग को हटा रें।

चेंबर लिल्कक्रय हो गया ह।ै

2. मेन्स लग्रि पॉवर से पॉवर सप्लाई यूलिट को हटाएं।

3. बार के उपयोग के ललए पॉवर सप्लाई यूलिट को स्टोर करें।

4. सभी कं्रिोल किेक्शि को चेंबर से लिस्किेक्ट करें।

5. चैम्बर के ग्राउंलिगं टलम्मिल (पृथ्वी ग्राउंि संपक्म  ) से अि्म की तार को हटा रें।

संपीलड़त हवा से हटािे के ललए

केवल वायुचाललत रूप से संचाललत ररवाजे वाले चैम्बर पर लागू होता ह।ै लिम्नािुसार आगे बढ़ें:

लिम्नािुसार आगे बढ़ें:

1. पुश-पुल एिाप्टर को इसके सामिे वाले ररंग से पकड़ें (आंकड़ े11-1 में 1)।

2. एिाप्टर को चैम्बर से ररू िींचें। ऐसा करिे से, ररंग (2) कक्वक-कपललंग प्लग KS3-1/8-A के साि
किेक्शि को छोड़ रतेा ह।ै

उपयोग से बाहर करिा
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उसी समय, एिाप्टर स्वचाललत रूप से आंतररक लस्प्रंग-लोििे वा्डव द्वारा लॉक हो जाता ह,ै जो संपीलड़त
हवा के िुकसाि को रोकता ह।ै

आंकड़ े11-1: संपीलड़त-हवा की सप्लाई को हटािा

ट्यूब को पुश-पुल एिाप्टर से हटािे के ललए

1. संपीलड़त-हवा की सप्लाई को बंर करें।
अन्यिा, जब आप एिाप्टर को ट्यूब से हटाते हैं, तो आपकी संपीलड़त-वायु सप्लाई प्रणाली रबाव िो रतेी
ह।ै

2. पुश-पुल एिाप्टर के िीले ररंग को िीले तीरों द्वारा इंलगत करशा में मजबूती से धकेलें:

3. िीले रंग के ररंग को अंरर धकेल ेहुए रिते समय, धीरे से लवपरीत करशा में ट्यूब को एिाप्टर बाहर से
िींचे, जैसा कक काले तीर द्वारा करिाया गया ह।ै

4. यकर आप पुश-पुल एिाप्टर चैम्बर के साि रििा चाहते हैं, तो इसे कक्वक-कपललंग प्लग पर वापस रिें:

a) एिप्टर को इसके लपछले लहस्से से पकड़ें।
b) आंकड़ े6-5 में करिाए गए अिुसार एिाप्टर को प्लग में धकेलें।

उपयोग से बाहर करिा
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11.2  उतारिा

1. चेताविी! झुकिे का ितरा. "चेंबर भारी ह"ै पृष्ठ पर 10 रिेें।
चैम्बर को इसके कोिों से मेज या इसी तरह के आधार पर लस्िर करिे वाली सभी माउंरटंग ब्रैकेट को
लिकालें।

2. चेताविी! चेंबर भारी ह.ै अध्याय 5.1, "लललफ़्टंग और ढुलाई", पृष्ठ पर 21 रिेें।
कम से कम 4 लोगों के साि चैम्बर को इसके हैंिलों से उठाएं और इसे फश्म पर या पररवहि उपकरण पर
रिें।

3. यकर आप चैम्बर को ककसी अन्य स्िाि पर या स्टोरेज में ले जािा चाहते हैं, तो अध्याय 5, "पररवहि,
हैंिललंग और भंिारण", पृष्ठ पर 21 रिेें।

11.3  लिस्तारण

Rohde & Schwarz प्राकृलतक संसाधिों के सावधािीपूण्म, पाररलस्िलतक रूप से उपयुक्त उपयोग के ललए
और हमारे उत्पारों के पया्मवरण फुटलप्रंटस को कम करिे के ललए प्रलतबद्ध ह।ै कचरे को इस तरीके से लिपटािे
में हमारी मरर करें, लजससे कक न्यूितम पया्मवरणीय प्रभाव पैरा हो।

इलेलक््रिकल और इलेक््रिॉलिक उपकरणों का लिपटाि

लिम्नािुसार वग्जीकृत ककए गए उत्पार का उसके सेवा काल की समाल्ति के बार सामान्य घरेलू कचरे में लिपटाि
िहीं ककया जा सकता ह।ै यहां तक कक अपलशष्ट इलेलक््रिकल और इलेक््रिॉलिक उपकरणों की िगर लिगम के
संग्रह लबंरओुं के माध्यम से लिपटाि की अिुमलत िहीं ह।ै

आंकड़ े11-2: EU के लिर्देश WEEE के अिुसार वग्जीकरण या लेबललंग

Rohde & Schwarz िे पया्मवरण के अिुकूल लिपटाि या अपलशष्ट पराि्तों के पुिच्मक्रण के ललए एक लिपटाि
अवधारणा लवकलसत की ह।ै एक लिमा्मता के रूप में, Rohde & Schwarz इलेलक््रिकल और इलेक््रिॉलिक कचरे
को वालपस लेिे और लिपटाि के अपिे रालयत्व को पूरी तरह से पूरा करता ह।ै उत्पार के लिपटाि के ललए
अपिे स्िािीय सेवा प्रलतलिलध से संपक्म  करें।

लिस्तारण
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शब्रावली: अक्सर इस्तेमाल की जािे वाली
शत्तों और संलक्ष्ति रूपों की सूची

लचह्ि
3GPP: 3rd जिरेशि साझेरारी प्रोजेक्ट telco मािक संघों का सहयोग

5G: लिलजटल सेलुलर िेटवक्म  के ललए 3GPP पर आधाररत वायरलेस तकिीक का 5th जिरेशि एक
प्रारंलभक ररलीज़ "New Radio" (NR) िा, लजसे अक्सर 5G के पया्मय के रूप में इस्तेमाल ककया जाता िा।

उ
उत्पार: R&S CMQ500, लजसे "चैम्बर" भी कहा जाता है

उपयोगकता्म: कोई भी व्यलक्त जो चेंबर के जीविचक्र के रौराि उसका उपयोग या संचालि करता ह।ै इसमें
ऑपरेरटंग कंपिी और उसके कम्मचारी शालमल होते हैं, उराहरण के ललए रिरिाव कम्जी, प्रलशक्षक और
ऑपरेटर। भूलमकाएँ भी रिेें।

ऐ
ऑपरेटर: एक व्यलक्त लजसे चेंबर उलचत रूप से लिकर्मष्ट प्रकक्रयाओं में संचाललत करिे का लिर्देश और प्रलशलक्षत
करया गया हो, मुख्यतः अध्याय 7, "ऑपरेशि", पृष्ठ पर 36 के अिुसार। भूलमकाएँ भी रिेें।

क
कैललब्रेशि अपॉइंटी: इलेक््रिॉलिक और RF लसस्टम को कैललब्रेट करिे में तकिीकी कौशल और व्यापक अिुभव
वाला व्यलक्त। भूलमकाएँ भी रिेें।

ग
गैस्केट: एक मैकेलिकल सील, जो इस मामले में, RF परररक्षण प्रराि करती ह।ै

च
चेंबर: R&S CMQ500 को "the product" के रूप में भी जािा जाता है

ट
्ेरििर: लवशेषज्ञ उपयोगकता्म जो अन्य उपयोगकता्मओं को प्रलशलक्षत करता ह।ै प्रलशक्षण और लिर्देश का अिुभव
ह।ै भूलमकाएँ भी रिेें।

प
पररवहि अपॉइंटी: पररवहि उपकरण का उपयोग करिे में अिुभवी वाहक। सुरक्षा और स्वास्थ्य को अिरिेा
ककए लबिा रिेभाल के साि भारी, संवेरिशील उपकरणों को संभालिे के ललए प्रलशलक्षत। भूलमकाए ँभी रिेें।

पय्मवेक्षक: लवशेषज्ञ उपयोगकता्म जो अन्य उपयोगकता्मओं को लिर्देश रतेा ह ैऔर पय्मवेक्षण करता ह।ै िेतृत्व का
अिुभव और उत्पारि कं्रिोल लवशेषज्ञता ह।ै भूलमकाएँ भी रिेें।

भ
भूलमकाएँ: हैंिबुक, चेंबर के साि लवलभन्न काय्तों को करिे के ललए लिम्नलललित भूलमकाओं को पररभालषत
करती ह:ै
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उपयोगकता्म
ऑपरेटर
लवशेषज्ञ उपयोगकता्म
पय्मवेक्षक
्ेरििर
पररवहि अपॉइंटी
रिरिाव कम्जी
सलव्मस कम्मचारी
कैललब्रेशि अपॉइंटी

र
रिरिाव कम्जी: तकिीकी कौशल वाला व्यलक्त। इलेक््रिॉलिक उपकरणों और न्युमेरटक प्रणाललयों को इिस्टॉल
करिे और बिाए रििे में गहरा अिुभव ह।ै भूलमकाए ँभी रिेें।

व
लवशेषज्ञ उपयोगकता्म: इलेक््रिॉलिक घटकों और उपकरणों के रेलिएशि परीक्षण में पेशेवर अिुभव के साि
इंजीलियर। अंग्रेजी भाषा का अ्छछा ज्ञाि महत्वपूण्म ह।ै लवशेषज्ञ उपयोगकता्मओं को उपयोगकता्म रस्तावेज में
वलण्मत कॉलन्फ़गरेशि काय्म करिे की अिुमलत ह।ै भूलमकाए ँभी रिेें।

स
सलव्मस कम्मचारी: Rohde & Schwarz द्वारा लियुक्त या लियोलजत सलव्मस कम्मचारी। भूलमकाए ँभी रिेें।

D
D-Sub: इलेलक््रिकल D-सबलमलिएचर किेक्टर, D-आकार के धातु के समि्मि से लघरा हुआ है

DUT: उपकरण परीक्षण में है

E
EMC: इलेक््रिोमैग्नेरटक संगतता

M
MmW: 1  लममी से 10  लममी तक की वेवलेंि सीमा के बराबर, 30 GHz से 300 GHz की आवृल्ति सीमा
में लमलीमीटरवेव इलेक््रिोमैग्नेरटक लवककरण। mmW का उपयोग 5G तकिीक में ककया जाता ह,ै जहां 3GPP
"FR2" को 23.45 GHz से 40.8 GHz (ररलीज़ 15 के अिुसार आवृल्ति रेंज 2) के बीच पररभालषत करता
ह।ै

P
PC किेक्टर: लप्रलसश़ि किेक्टर ("पस्मिल कंप्यूटर" ि समझें)।

R
RF: रेलियो कफ़्रके्वन्सी, 3 kHz से 300 GHz के रेंज में इलेक््रिोमैग्नेरटक ऑलसलेशि

RRH: ररमोट रेलियो हिे, DUT के साि वायरलेस किेक्शि के ललए एक ्रिांसीवर



शब्रावली: अक्सर इस्तेमाल की जािे वाली शत्तों और संलक्ष्ति रूपों की सूचीR&S®CMQ500

70लिर्देश हैंिबुक 1179.2925.42 ─ 02

S
SMA / SMP किेक्टर: सबलमलिएचर कोएलक्सअल RF किेक्टर, संस्करण A (मािक) / संस्करण P (सटीक,
प्लग करिे योग्य)
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